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أبريل
2020

حزم.ثمانيمنلحزمةوالتخزينالمحتوىمعلوماتاضافةتم
التخفيف.تعليماتفيRSBالمخففالتعليقإعادةمحلولوأحجامالمكتبةتحديثتم

ستند رقمالم
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06

أبريل
2020

شفيدعمالذي،2.0إصدارiSeqتحكملبرنامجالبرامجأوصافتحديثتم iSeqمن2إصداركا 100
i1:
ستبدالتم iSeqكاشفا 100 i1التالية:بالمجموعات
iSeqمن2إصدارلكاشف20031371رقمIlluminaكتالوج• 100 i1.
iSeqمنv2بالكاشفالخاص20031374رقمIlluminaكتالوج• 100 i1حزم.أربع
والكاشف.البرنامجلتوافقمعلوماتإضافةتم
iSeqمن2إصدارلخرطوشهتحميلتركيزاتإضافةتم 100 i1.
Nexteraلمكتباتالتخفيفتعليماتإضافةتم XT DNA.
شيررمزإضافةتم للخرطوشه.الصحيحالتخزيناتجاهإلىي
الواحد.الأسبوعفيمئويةدرجات8إلىمئويةدرجة2لـالخرطوشةزوبانلوقتالأقصىالحدزيادةتم
ستخداماتزيادةتم .130إلىالاستخداملإعادةالقابلالاختبارعنصرا
.%10إلىالتنوعقليلةللمكتباتPhiXزيادةتوصيةتحديثتم
iSeqمن2إصدارخرطوشةلتصفالرسوماتتحديثتم 100 i1.
شملالبرنامجتحديثاتتثبيتتعليماتتحديثتم سجيل.محررلت الت
المتقدمة:الاستبدالعمليةمعلوماتتحديثتم
العملية.عنالعامةالنظرةيوضحسيرمخططإضافةتم•
شغيل.إعادةلاكتمالاللازمةبالملفاتقائمةوضعتم• الت
شاحنة.اصطحابموعدلجدولةطريقةتوضيحتم• ال
سلامةمختبراتتتطلبقدأنهملاحظةتم• ستوىمنالإحيائيةال إضافي.تطهيرالثالثأوالثانيالم
ساتالمروركلمةمتطلباتنقلتم سلنظامموقعإعداددليلإلى)SRP(إلىالبرنامجتقييدوسيا سل ت

iSeq ستند100 .)1000000035337رقم(م
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مارس
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:1.4إصدارiSeqتحكملبرنامجالبرامجأوصافتحديثتم
شملالنظام،إعداداتبتهيئةالخاصةالتعليماتتحديثتم• سميةوإعادةنقلوي واجهةعناصربعضت

ستخدم. الم
سبةأوصافإضافةتم• الذي(مشغول%)،Occupancy%ومقاييسالفلترمنالعناقيدلمرورالمئويةللن

شةعلىيظهر سل.شا سل الت
شبكةمحركّاتمواقع• نةال الإخراج.ومجلداتالعينةلأوراقبهاالمسموحالمعُيّ
سميةيعيدالبرنامجأنإلىالإشارةتم• االعينةأوراقت .SampleSheet.csvإلىتلقائيً
التالية:الصفحاتإلىروابطإضافةتم
iSeqلنظامالعينةورقةقالب• اليدوي.للوضع100
.bcl2fastتحويلبرنامجدعمصفحات•
AmpliSeqمكتبةوPhiX%100نانومتر1بتركيزمنأحجامإضافةتم Library PLUS for

Illumina.للإعداد 
ستودعلنقلتعليماتإضافةتم Localلـالمرجعيةالجينوماتم Run Managerشغيل(مدير المحلي)الت
ستعادةعندCالأقراصمحركغيرآخرموقعإلى النظام.مصنعإعداداتا
10إلىللمؤشر2رقموالقراءةللمؤشر1رقمللقراءةبهاالموصىالدوائرمنالأقصىالحدزيادةتم

منهما.لكلدورات
.322إلىالدوائرعددزيادةالخرطوشةتدعمه
ستندالعنقودكثافةتحسيندليلإلىالإشارةتمت المعلوماتعلىللاطلاع)1000000071511رقم(م

التحميل.تركيزتحسينحولالمفصلة
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2019

يوملمدةمئويةدرجة15إلىمئويةدرجة25منحرارةدرجةفيتخزينهايجبالخرطوشةأنتوضيحتم
المياه.حمامفيذوبانهاقبلالأقل،علىواحد
AmpliSeqمكتبةتصحيحتم for Illumina Library PLUSمكتبة إلىAmpliSeq Library

PLUS for Illumina.

ستند رقمالم
إصدار1000000036024

04

أكتوبر
2018

Nexteraبـالخاصةالتخفيفوتعليماتبهاالموصىالتحميلتركيزاتإضافةتم DNA Flex،للتخصيب
TruSeqو DNA Nano،ومكتباتTruSeq DNA PCR-Freeسليالبلمرةتفاعلمن(خالي سل الت
)PCRلـالنووي)للحمضTruSeq.(
ستخدامحولمعلوماتإضافةتم واحد.طاقذاتمكتباتعنهاينتجلاالتىالتطبيعطرقا
شغيل،لوضعيأوصافإضافةتم Localت Run Managerشغيل(مدير (يدوي).Manualوالمحلي)الت
سبةإضافةتم سبةكلغرضتحديدوتمPhiXزيادةخيارمن%5ن زيادة.ن
التالية:الخطواتإضافةتم
شغيلنظامحسابإلىالتبديل• والبرامجالتحليل،ونماذجالتحكم،برنامجتثبيتعندsbsadminت

الأخرى.
ستعادةعندالجهازطاقةتدوير• المصنع.إعداداتا

Illuminaإلىالإشارةتمت Adapter Sequencesستند لتحديد)1000000002694رقم(م
العينة.) لورقةi5(2مؤشراتجاهات

التالية:النقاطتوضيحتم
ستخداميجب• .الفورعلىذوبانهابعدالخراطيشا
Nexteraلمكتباتالموضوعةالتحميلتركيزاتقائمة• DNA FlexوNextera Flexغيرللتخصيب

الأخرى.Nexteraمكتبةلأنواعبهامعمول
•SureCell WTA 3′متوافقة.مكتبةليست

ستند رقمالم
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أغسطس
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:1.3إصدارiSeqتحكملبرنامجالمحدثةالبرامجأوصاف
سخلخدمةالتهيئةإرشاداتإضافة• العالمية.الن
سميةإعادة• شبكةتهيئةتبويبعلامةت شبكة.إلىللوصولال ال
شغيلمديرفتحعندإرشاداتإضافة• التحكم.برنامجمنالمحليالت

.D:\SequencingRunsليصبحالافتراضيالإخراجمجلدموقعتحديث
الوكيل.بخادمالجهازاتصالعندإرشاداتإضافة
سارلتحديدمتطلباتإضافة سميةاصطلاحم فيالإخراجومجلدالعينةورقلمواقع)UNC(العالميالت
شبكة. ال
موقعفيأوخارجيأوداخليأقراصمحركفيالإخراجمجلدموقعلتهيئةالخاصةالمتطلباتإلىالإشارة
شبكة. ال
شاءالخاصةالإرشاداتتقديم شغيل.لإعدادالأولىالخطوةاليدويللوضععينةورقةبإن الت

شأنإرشاداتتصحيح ستخدامب النظام.حزمةتثبيتمعالجا
المصغرة.الصورإخراجملفاتوصفتصحيح

ستند رقمالم
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02

يونيو
2018

ستخدمةالأنابيبتحديث Fisherلـالمكتباتلتخفيفالم Scientific،ماأو،158-222-14رقمكتالوج
المنخفض.الموادترابطخاصيةذاتالأنابيبمنيعادلها
سمإضافة االتوفرمدىلوصفق المتقدمة.الاستبداللعمليةإقليميً
خففةالمكتباتأنتوضيح سلهايتمأنيجبالتحميللتركيزالمُ سل سهاليومفيت خلاله.تخفيفهاتمالذينف
شفخرطوشةأنتوضيح للإذابة.الصندوقمنإزالتهايجبالكا
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مايو
2018

:1.2إصدارiSeqتحكملبرنامجالمحدثةالبرامجأوصاف
حخيارإضافة• تإلىالوصولأجلمنللتصفّ ثبّ التحكم.برنامجمنتنزيلهتمالذيالبرامجمُ
المصغرة.الصورلحفظإرشاداتإضافة•
شبكةإعداداتنقل• شبكة.تهيئةتبويبعلامةإلىال ال
أنإلىوالإشارة36إلىالاستخداملإعادةالقابلةالاختبارلعناصرالاستخداملمراتالأقصىالحدزيادة•

شة.علىيظهرالاستخداممراتمنالمتبقيالعدد شا ال
شغيلمديربياناتتحديث المحلي:الت

شغيلمديرلفتحخطواتإضافة• شغيل.عمليةوإعدادالمحليالت الت
RNAإضافة• Ampliconا،مثبتتحليلكنموذج سبقً سلوإعادةDNAوتخصيبم سل أخرىكنماذجالت

مدعومة.
ستنداتمراجعتحديث• شغيلمديربرنامجلدليلالم ستندالمحليالت .)1000000002702رقم(م

الخرطوشة:إذابةإرشاداتتحديث
الغرفة.حرارةدرجةفيالإذابةخيارإضافة•
الإذابة.قبلالتخزينذلكفيبماالتفاصيل،منبمزيدالمياهحمامإرشاداتتوفير•

شأنالإرشاداتتحديث سل:لإجراءالمكتباتتحضيرب سل الت
Nexteraتحميلتركيزتحديث• DNA Flexبيكومول.200ليصبح
المدرجة.غيرالمكتباتلأنواعتحميللتركيزبدايةنقطةإضافة•
سبةمقياسحولمعلوماتإضافة• المشغولة.المئويةالن
ميكرولتر.50إلىليرتفعنانومول1بتركيزPhiXحجمزيادة•
تخص:التيIlluminaكتالوجأرقامتحديثتم
iSeqالاحتياطيةالتقطيرصينيةلبادة• .20023927إلى100
ح• iSeqالاحتياطيالهواءمرشّ .20023928إلى100
شأنالتوصياتتحديثتم وأطرافها.الماصةب

التالية:المتنوعةالإرشاداتإضافة
شغيلعملياتإجراء• التحقق.ت
شاء• سلإجراءعندعينةورقةإن سل اليدوي.الوضعفيالت
الأخرى.التطبيقاتلاستخدامالتحكمبرنامجتصغير•

النظام:منالتحققلإجراءالتاليةالخطواتإضافة
وتخزينها.الاستخداملإعادةالقابلةالاختبارعناصرتحميل•
الاستخدام.لإعادةالقابلةالاختباريةالتدفقخليةمنالمرئيةالمخلفاتتنظيف•

الاستمرارية:لتحسينالتاليالمحتوىتنظيمإعادة
شغيلعمليةلإجراءالإرشاداتدمج• سلإرشاداتمعفقطPhiXت سل سية.الت القيا
المكتبة.تخفيفإرشاداتمعالتدفقخليةإعدادإرشاداتدمج•
.PhiXزيادةإرشاداتتوحيد•
القراءات.إحدىفيالدوراتعددبياناتنقل•
سميتهوإعادةالفعليالوقتفيالتحليلنقل• Sequencingإلىت Outputسل)(نتائج سل .الت

سيط سيرالتخطيطيالرسمتب الأخطاء.رسائلعملل
شغيلنظاميعملالمكتب.سطحووضعاللوحيالكمبيوتروضعحولالمعلوماتحذف سطحوضعفيالت
ستخداميلزمولاافتراضيةبصورةالمكتب اللوحي.الجهازوضعا
ستكمالمتطلباتإزالة المتقدمة.عمليةالاستبدالأجلمنوإعادتهاالتطهيرشهادةا

شغيلحجممتوسطتصحيح جيجابايت.2ليصبحالت

ستند رقمالم
إصدار1000000036024

00

فبراير
2018

المبدئي.الإصدار
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عامةنظرة1الفصل
1المقدمة
لإضافيةالمصادر 2ا
ت زمكونا 3الجها
iSeqكاشف 100 i17

المقدمة
®Illumina™التسلسلجهازيوفر iSeqًالتسلسلتقنياتمنالتاليالجيليستهدفنهجا)NGS.(بجمعالتطبيقاتعلىيركزالذيالنظامهذايقوم
التكلفة.حيثمنالفعاّلالمكتبسطحجهازفيIlluminaتسلسلتقنيات

الميزات
tجهازيشغل—والموثوقيةالوصولإمكانيةiSeq التصويرومكوناتالسوائلياتدمجيتموالاستخدام.التركيبسهلأنهكماصغيرًاحيزًا100

الجهاز.صيانةيسهلمماالمستهلكاتفي
tتتحميل كا حدةبخطوةالمستهل وخليةالمكتبةتحميليتمللتشغيل.المطلوبةالكاشفةالموادبجميعمسبقاًالفرديالاستخدامخرطوشةملءيتم—وا

الدقيق.التتبعإمكانيةالمتكاملالتحديديتيحالجهاز.فيذلكبعدتحميلهايتموالتيالخرطوشة،فيمباشرةًبمستشعرالمجهزةالتدفق
tزبرنامج iSeqجها الاستدعاءاتوإنشاءالصورومعالجةالجهاز،تشغيلعملياتفيبالتحكمتقومالتيالمدمجةالبرامجمنمجموعة—100

جلمنالبياناتنقلوأدواتالجهازفيالبياناتتحليلميزةعلىالمجموعةهذهتحتويالأساسية. الخارجي.التحليلأ
tزفيالتحليل المحددالتحليلنموذجباستخدامالتشغيلبياناتبتحليليقومثمالعينةمعلوماتبإدخالالمحليالتشغيلمديريقوم—الجها

التحليل.نماذجمنمجموعةالبرنامجيتضمنللتشغيل.
tىالقائمالتحليل لالذي،BaseSpaceتسلسلمركزمعالتسلسلعملسيريتكامل—السحابةعل لشركةالسحابيةالحوسبةبيئةيمُثّ

Illuminaجلمن تسلسلمركزإلىالفعليالوقتفيالإخراجملفاتتتدفقوالتآزر.والتخزينالبيانات،وتحليلالتشغيل،مراقبةأ
BaseSpaceجلمن التحليل.أ

للتحليلعينة
ح يخطوة.كلمعوالمستنداتالأدواتتضمينيتمالبيانات.لتحليلتجريبيتصميمخلالمنكامل،بشكلالتسلسلعملسيرالتاليالمخططيوضّ يغُطّ
جراءخطواتالدليلهذا .support.illumina.comالتاليالموقعزيارةالرجاءالأخرى،المستنداتعلىللاطّلاعللمكتبات.التسلسلإ
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ل تحليلهايجريعينةعملسير1الشك

الإضافيةالمصادر
iSeqالتسلسلبنظامالخاصةالدعمصفحاتتقدم البرامج،منتجاتالمصادرتلكتتضمّنللنظام.إضافيةمصادرIlluminaموقععلى100

جعالتالية.والوثائقالمتوافقة،والمنتجاتوالتدريب، حدثعلىللحصولباستمرارالدعمصفحاترا الإصدارات.أ

ر صد الوصفالم

شاءأداةهوالمخصصالبروتوكولمحدد شغيلبك،الخاصةالمكتبةإعدادلطريقةمخصصةشاملةتعليماتلإن وطريقةالمعلمات،وت
ستوىلتحسينخياراتمعالتحليل، التفاصيل.م

سلجهازإعدادملصق سل iSeqالت ستند100 رقم(م
1000000035963(

مرة.لأولالإعدادفيوالبدءالأجهزةلتثبيتتعليماتيوفرّ

سلجهازموقعإعداددليل سل iSeqالت ستند100 (م
)1000000035337رقم

ساحةمواصفاتيقدم شبكة.البيئةواعتباراتالكهربية،والمتطلباتالمختبرية،الم وال

سلامةالامتثالدليل سللجهازوال سل iSeqالت 100
ستند )1000000035336رقم(م

سلامةاعتباراتحولمعلوماتيقدم شغيلية،ال الجهاز.علىعلاماتووضعالامتثالوبياناتالت

ستخدامالهويةتحديدقارئامتثالدليل موجاتبا
ستند)RFID(الراديو )1000000002699رقم(م

ستخدامالهويةتحديدقارئحولمعلوماتيقدم شهاداتذلكفيبماالجهاز،في)RFID(الراديوموجاتبا
سلامة.واعتباراتالامتثال ال
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الجهازمكونات
iSeqالتسلسلجهازيتألف التقطير.وصينيةالمستهلكاتوحجرةالحالة،وشريطالمراقبة،وشاشةالطاقة،زرمن100

ل الخارجيالنظاممكونات2الشك

Aضاءً)التشغيلقيدالنظامكانإذاماإلىويشيرالجهازطاقةفييتحكم—الطاقةزر فاًأو(مُ صلولكنهمتوقفاًأو(مطفياًّ)العملعنمتوقّ بطاقةمتّ
(يومض).المترددالتيار

Bجهةباستخدامالجهازعلىوالإعدادالتهيئةتمكّن—باللمستعملمراقبةشاشة التحكم.برنامجوا
Cخضر)،للتسلسلجاهزًايكونعندماالنظامحالةإلىيشير—الحالةشريط (برتقالي).الانتباهإلىبحاجةأو(أزرق)،المعالجةأو(أ
Dتحجرة كا جراءأثناءالمستهلكاتعلىتحتوي—المستهل التشغيل.عمليةإ
Eب المتسربة.السوائلتلتقطالتيالتقطيرصينيةإلىالوصولمنيمكنك—التقطيرصينيةبا

الإضافيةوالتوصيلاتالطاقة
الأخرى.الخلفيةاللوحةومكوناتUSBمنافذإلىللوصولالجهازنقليمكنك
خترتحالفيإيثرنتمنفذإلىبالإضافةللجهازالطاقةتوصيلفيللتحكمومدخلالمفتاحعلىالجهازمنالخلفيالجزءيحتوي الإيثرنت.توصيلا
محمول.جهازباستخداموتنزيلهاالبياناتتحميلأوالمفاتيحولوحةالماوسلتوصيلالخيارلكUSBمنفذايتيح

ملاحظة
الشاشة.علىتظهرالتيالمفاتيحلوحةإلغاءعلىوالماوسالمفاتيحبلوحةالنظامتوصيليعمل
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ل الخلفيةاللوحةمكونات3الشك

Aالاختياري.إيثرنتكبلتوصيل—إيثرنتمنفذ
BمنفذاUSB—الإضافية.العناصرلتوصيلمنفذان
Cتشغيله.وإيقافالجهازلتشغيل—الكهربائيالفصلمفتاح
Dرطاقةمدخل سلاكتوصيل—المترددالتيا الطاقة.أ

المستهلكاتحجرة
التسلسل.لتشغيلخرطوشةعلىالمستهلكاتحجرةتحتوي

ل ستهلكاتحجرة4الشك حملةم مُ

Aالتشغيل.أثناءالمستخدمةالكاشفةالموادوتجمعالكاشفة،والموادوالمكتبة،التدفق،خليةعلىتحتوي—الخرطوشة
Bالتسلسل.أثناءالخرطوشةيحمل—الدرج
Cب المستهلكات.حجرةإلىالوصولإمكانيةلتوفيردرجة60زاويةإلىيفتح—البا

علىالأشياءتضعلاالجهاز.قاعدةباتجاهالمفصلاتمنللأسفلالبابيفتحالتصوير.لوضعالخرطوشةويضبطالحجرةبابويغلقالبرنامجيفتح
كرف.للاستخداممصممغيرفهوالمفتوح،الباب

الاستخداملإعادةالقابلتانالاختباريةالتدفقوخليةالاختبارخرطوشة
شحن iSeqمنالاستخداملإعادةالقابلةالاختباريةالتدفقخليةمعالجهازيُ iSeqمنالاستخداملإعادةالقابلةالاختباروخرطوشة100 بغرض100

ستخدامها ستخدامالغرفةحرارةدرجةفيالأصليةالعبوّةفيبالتخزينقمالجهاز.فحوصاتفيا ستخدام.130حتىوتُ جراءخلالا منالتحققعمليةإ
الاستخدامات.منالمتبقيالعددالبرنامجيعرضالنظام،
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ل قابلةالاختبارعناصر5الشك الاستخداملإعادةال

Aالاستخداملإعادةالقابلةالاختباريةالتدفقخلية
Bالاستخداملإعادةالقابلةالاختبارخرطوشة

رةالتسلسللعناصرمشابهةالاستخداملإعادةالقابلةالاختبارعناصرتبدو iSeqمن2إصداركاشففيالمتوفّ 100 i1،ّالتحميلتوجيهاتوتعُد
للتشغيل.الملائمةالكيمياءلديهليسالاختبارعنصرأنكمامكتبية،خزانةتملكلاالاختبارخرطوشةفإنذلك،ومعمماثلة.
ستبدلالتصنيع.تاريخمنسنوات5بعدالاستخداملإعادةالقابلةالاختبارعناصرصلاحيةتنتهي المنتهيةالاستخداملإعادةالقابلةالاختبارعناصرا

ختباربمجموعةالاستخدامعددمنالأقصىالحدبلغتالتيأوالصلاحية iSeqجهازا 100.

النظامبرنامج
الجهاز.فيوالتحليلالتسلسلتشغيلعملياتبتنفيذتقوممتكاملةتطبيقاتالنظامبرامجحزمةتتضمن

tالتحكمبرنامجiSeq—م جهةوتوفيرالجهازتشغيلعملياتفيللتحكّ عدادالنظام،تهيئةبغرضوا حصاءاتومراقبةالتسلسلتشغيلوإ التشغيلإ
التسلسل.تقدّمأثناء

tجراءبعدتلقائياًالجهازفيالبياناتتحليليبدأالتسلسل.قبلالتحليلوطريقةالتشغيلمعلماتيحدد—المحليالتشغيلمدير التسلسل.إ
tالتحليلنماذجتطبيقاتتثبيتمعالنظامشحنيتمDNA Amplicon،وRNA Amplicon،وGenerate FASTQ.
tتخصيبتحليلنماذجأيضاًالنظاميدعمDNAعادة .المحليالتشغيلمديردعمصفحاتفيتتوفرالتيالتسلسل،وإ
tجعالتحليل،ونماذجالمحليالتشغيلمديرحولالمعلوماتمنلمزيد رقم(مستندالمحليالتشغيلمديربرنامجدليلرا

1000000002702(.

tالفعليالوقتفيالتحليلبرنامج)RTA2(—جري جعالمعلومات،منلمزيدالتشغيل.أثناءالأساسيوالاستدعاءللصورةتحليلاًيُ إخراجرا
.35الصفحةفيالتسلسل

tعالميةالنسخخدمة الإخراجومجلدأمكن)(إنBaseSpaceالتسلسلمركزإلىالتشغيلمجلدمنبالتسلسلالخاصةالإخراجملفاتلنسخ—ال
إليها.الوصوليمُكنكحيث

إدخالالتحكموبرنامجالمحليالتشغيلمديريتطلبقدفقط.الخلفيةفيالجاريةالعملياتبتشغيلالعالميةالنسخوخدمةالفعليالوقتفيالتحليليقوم
المستخدم.بيانات

النظاممعلومات
النظامومعلوماتIlluminaبشركةالخاصةالتواصلمعلوماتعرضيمُكنكحيثالبرنامج"حول"معلوماتAboutقسمالتحكمبرنامجقائمةتتضمّن
التالية:

tالتسلسلرقم
tسم IPوعنوانالكمبيوترجهازا

tللصيغةالمكونّةالأجزاءإصدار
tالتشغيلعملياتحساب
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والتنبيهاتالإشعارات
سمبجواررمزيظهر والأخطاء.التحذيراتتتضمنوالتيبالإشعارات،قائمةلعرضالرمزحددالإشعارات.إلىللإشارةالجهازا

tجراءاتخاذتطلبأوالتشغيلعمليةتوقفلاولكنهالها،الانتباهالتحذيراتتتطلب باستلامها.الاستجابةبخلافإ
tجراءاتاتخاذالأخطاءتتطلب بها.الشروعأوالتشغيلعمليةبدءقبللحلهاإ

عدادشاشاتمنالأيسرالجانبعلىلوحةتعرض التشغيل.قبلماوفحوصاتالخراطيشبتحميلخاصةتنبيهاتالتشغيلإ

ل قع6الشك شةعلىتظهرالتيالموا شا ال

Aعدادتنبيهات التشغيلإ
Bشعارات خرىإ أ

العمليةإدارة
والمعرّفالاسم،حسبتشغيلعمليةكلتحديدمعالتشغيلوحالة)Dالأقراصمحرك(الثابتالقرصمحركمساحةالعمليةإدارةشاشةتعرض

دقائق.ثلاثكلتلقائياًالشاشةتحديثيتمكماوالتاريخ.
إدارةتعرضتشغيل،لكلبالنسبة.BCLالأساسيةالاستدعاءملفاتمعالجةعلىبناءًمكتملاً،أوالتقدّمقيدالتشغيلكانإذاماإلىالحالةعموديشير
المحلي.التشغيلومديرBaseSpaceالتسلسلومركزالخلفية،فيالجاريةللعملياتالعالميةالنسخخدمةحالةأيضاًالعملية

صلغيرالتشغيلكانإذاالمثال،سبيلعلىالشاشة.علىللتطبيقالقابلةغيرالعملياتتظهرلا إدارةتعرضفلن،BaseSpaceالتسلسلبمركزمتّ
هذه.التشغيللعمليةBaseSpaceحالةالعملية

tجعوإصلاحها،الحالةمشكلاتلاستكشاف .40الصفحةفيالعمليةإدارةحالةرا

tجعالمساحة،وتوفيرالتشغيلعملياتلحذف .30الصفحةفيالصلبالقرصمساحةمسحرا

سخخدمةحالة العالميةالن
دإلىنسخهايتمالتيالملفاتحالةالعالميةالنسخخدمةتعرض الإخراج:مجلّ

tIn Progressجري—التقدّم)(قيد دإلىالملفاتنسخالعالميةالنسخخدمةتُ الإخراج.مجلّ
tComplete(ل كتما ا جرت—( دإلىالملفاتجميعنسخالعالميةالنسخخدمةأ بنجاح.الإخراجمجلّ

سلمركزحالة سل BaseSpaceت
BaseSpace"تسلسلمركزيعرض Sequence Hub"التحميل:حالة

tIn Progressمبرنامجيقوم—التقدّم)(قيد .BaseSpaceالتسلسلمركزإلىالملفاتبتحميلالتحكّ

tComplete(ل كتما ا حمل—( .BaseSpaceتسلسلمركزإلىبنجاحالملفاتجميعالتحكمبرنامجيُ
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شغيلمديرحالة المحليالت
التحكم:برنامجفيالتحليلحالةالمحليالتشغيلمديريظهر

tالتحليلبرنامجعملانتهاءحتىالانتظاروضعفيالمحليالتشغيلمديريزاللاأوللبدءالانتظارقائمةعلىالمدرجالتحليلينتظر—البدءيتملم
الفعلي.الوقتفي

tالتفاصيل.منبمزيدالحالةعلىللاطلاعالمحليالتشغيلمديربرنامجمنتحققالملفات.بتحليلالمحليالتشغيلمديريقوم—التقدّمقيد
tStopped(ف فقد—(توقّ مكتمل.غيرلكنهالتحليلتوقّ
tل كتما بنجاح.التحليلالمحليالتشغيلمديرأكمل—ا

المحلي.التشغيلمديربرنامجمنتحققالتحليل،حالةحولالمعلوماتمنلمزيد

iSeqكاشف 100 i1
جراءيتطلب iSeqجهازعلىتشغيلإ iSeqمن2إصداركاشف100 100 i1،حدة.لمرةتستخدمالتيالكاشفةالموادمجموعة متوفرةالمجموعةوا
حدبحجم حزم:وثلاثةدورة)300(وا

tحادية حدة.تشغيلعمليةفيتستخدممستهلكاتتوفر—أ وا
tتشغيل.عملياتأربعفيتستخدممستهلكاتتوفر—حزمأربع
tتشغيل.عملياتثمانيفيتستخدممستهلكاتتوفر—حزمثماني

والتخزينالمحتويات
ر iSeqمن2إصداركاشفيوفّ 100 i1جلمنالتدفقوخليةالخرطوشة جراءأ التسلسل.إ

كميةالحزمة رجةالمكوّنال رةد التخزينحرا

مئويةدرجة15-إلى25-منخرطوشة1أحادي

مئوية*درجات8إلىمئويتيندرجتينمنالتدفقخلية1

مئويةدرجة15-إلى25-منخرطوشة4حزمأربع

مئوية*درجات8إلىمئويتيندرجتينمنالتدفقخلية4

مئويةدرجة15-إلى25-منخرطوشة8حزمثماني

مئوية*درجات8إلىمئويتيندرجتينمنالتدفقخلية8

شحن*يتم الغرفة.حرارةدرجةفيال

ستلامكعند iSeqمن2إصداركاشفا 100 i1،السليم:الأداءلضمانالملائمةالظروففيالفورعلىالمكوناتبتخزينقم
tإليها.المشارالحرارةدرجاتفيبالتخزينقم
tطلبحتیالبيضاءالمعدنيةالرقائقحزمتفتحلا الكيس.فيالخرطوشةإذابةتتمبذلك.القياممنكيُ
tلأعلى.متجهةالحزمةملصقةتكونبحيثالخراطيشبوضعقم
tحديوملمدةالخرطوشةخزن المياه.حمامفيالإذابةقبلالأقلعلىوا

التدفقخلية
iSeqتدفقخلية 100 i1حدممرذاتنموذجيةتدفقخليةهي علىإنشاؤهاتموا لالفلزأكسيدموصللشبهبصريمستشعرأ ).CMOS(المكمـِّ

فبلاستيكيةخرطوشة الآمن.التعاملالبلاستيكفيالبارزةالمقبضنقاطتضمنالزجاجية.التدفقخليةتغلّ
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Aالمقبضمواضع
Bلالفلزأكسيدموصلشبهمستشعر علوية)(جهة)CMOS(المكمـِّ
Cالتصويرمنطقة
Dحدالتسربموانع اثنين)من(وا
Eلالفلزأكسيدموصلشبهمستشعر سفلية)(جهةCMOSالمكمـِّ
Fجهة كهربائيةوا

جراءذلكبعدخلالهامنيتموالتيالنانومجمعاتفيالعناقيدإنشاءيتمالتدفق.خليةسطحالنانومجمعاتمنالملايينتغطي يزيدالتسلسل.تفاعلإ
لالفلزأكسيدموصلشبهمستشعريلتقطالتسلسل،أثناءوالبيانات.المخرجاتقراءاتمنالنانولمجمعاتالمنظمالترتيب منالصورCMOSالمكمـِّ
جل التحليل.أ

ب جهةالتدفقخليةتستخدمالامتثالوضمانللتعقّ ).EEPROM(كهربياًوالبرمجةللمسحقابلةفقطللقراءةذاكرةكهربائية:وا

خرطوشة
iSeqخرطوشةملءيتم 100 i1ًمحكمالخزانيخصصللمؤشرات.الكاشفةوالموادالطرفين،مزدوجةوالقراءةوالتسلسل،العناقيد،باستخداممسبقا

نافذةخلالمنالتدفقخليةإلىالمضيءالمصباحضوءيصلالتدفق.لخليةالمقدمةفيالموجودةالفتحةوتخصصللمكتبات،المعدنيةبالرقائقالغلق
علىالوصول الخرطوشة.أ

Aالوصولنافذة
Bالتدفقخليةفتحة
Cالمكتبةخزانة

ذابة،الخرطوشةفيالتدفقوخليةالمكتبةتحميليتمالتدفق.وخليةوالمكتبةالكاشفة،التشغيل:الموادمستهلكاتبجميعالخرطوشةتحتفظ يتموالتيالمُ
والتعقب.التوافق)RFID(الراديوبموجاتالهويةتحديدنظاميضمنالجهاز.فيذلكبعدتحميلها

جمعالتدفق.خليةإلىالخرطوشةمنتلقائياًوالمكتبةالكاشفةالموادنقليتمالتشغيل،عمليةبدءبعد شفالسفليالخزانيُ تحتويالمستجدمة.الكوا
تكونلالذلكالتشغيل،عمليةبعدالخرطوشةمنالتخلصيتمللنظام.اللازمةالأخرىالسوائلياتوجميعصمامات،مضخات،علىأيضاًالخرطوشة

ضرورية.الجهازغسلعمليات
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Software Compatibilityالبرنامج)(توافق
عدادالكاشفةالموادإذابةقبل جعالترقية،تعليماتعلىللحصوللديك.المجموعةمعالمتوافقالبرنامجإصدارإلىالنظامترقيةمنتأكدالتشغيل،وإ را

.30الصفحةفيالبرنامجتحديثات

رنامجمجموعة متوافقب

iSeqمنv2كاشف 100 i1التحكمبرنامجiSeqالأحدثأو2.0إصدار

iSeqمن)v1(كاشف 100 i1التحكمبرنامجiSeqالأحدثأو1.2إصدار

المدعومةالدوراتعدد
شير جراؤها.يتمالتيالدوراتعددإلىوليستحليلهايجريالتيالدوراتعددإلىالخرطوشةعلىدورة300ذوالملصقيُ روبالتاليإ توفّ

التسلسل.دوراتمندورة322إلىيصلبعددتفيكاشفةموادالخرطوشة
لٍدورة151علىدورة322الـتتحتوي الدوراتعددحولللمعلومات.2المؤشرو1للمؤشردوائر10إلى،بالإضافة2والقراءة1للقراءةكُ
جعللتسلسل،اللازم .19الصفحةفيبهالموصىالدوراتعددرا

القراءات.مننوعأيومعالدوراتمنعددأيمعالتدفقخليةتتوافق

الرموزأوصاف
للمستهلكات.التغليفموادأوالمستهلكاتعلىالرموزالتاليالجدوليصف

ز رم الوصفال

شير التخزين.عندلأعلىيتجهالذيالجانبإلىي

ستهلكات.صلاحيةخلالهتنتهيالذيالتاريخ ستخدمالنتائج،أفضلعلىللحصولالم ستهلكاتا التاريخ.هذاقبلالم

شير ).Illumina(التصنيعجهةإلىي

ستهلكات.تصنيعخلالهتمالذيالتاريخ الم

خصص ).RUO(فقطالبحثيللاستخداممُ

ستهلكات.علىالتعرّفيمُكنحتىالغيارقطعرقمإلىللإشارة *الم
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ز رم الوصفال

ستهلكاتتصنيعتمالتيالمجموعةأوالدفعةتحديدبغرضالدفعةرمزإلىللإشارة *ضمنها.الم

يضرورةإلىللإشارة الحذر.توخّ

عنها.ينجمقدالذيالصحيالخطرإلىللإشارة

ستهلكاتبتخزينقمالمئوية.بالدرجاتالتخزينحرارةدرجةنطاقيكون شارالنطاقضمنالم إليه.المُ

شير* شيربينماالفردي،العنصرإلىREFيُ العنصر.إليهاينتميالتيالمجموعةأوالدفعةإلىLOTيُ
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لاستخدامبدء2الفصل ا
لإعداد 11مرةلأولا
صغير 11التحكمبرنامجشاشةت

Run Settingsإعدادات 11التشغيل)(
Instrument Customizationز)(تخصيص 14الجها

Network Setupإعداد 15الشبكة)(
ت كا تالمستهل 16المستخدميوفرهاالتيوالمعدا

مرةلأولالإعداد
لأولالإعداديتضمنمرة.لأولالإعدادأثناءلإرشادكالشاشاتمنمجموعةمعالتحكمبرنامجتشغيليتمالنظام،فيهايعملالتيالأولىالمرةخلال
جراءمرة عداداتوتهيئةالجهاز،أداءمنللتأكدالنظامفحصإ النظام.إ
عداداتتعديلفيترغبكنتإذا عداداتأمرفحددمرة،لأولالإعدادبعدالنظامإ والوصولالإعدادات،الأمريفتحالتحكم.برنامجشاشةمنالنظامإ

عداداتجميعإلىالوصوليمُكنكحيث(تخصيص)،Customizationتبويبوعلاماتللشبكة, عداداتالتحكمبرنامجإ .Windowsشبكةوإ

شغيلنظامحسابات الت
المروركلمةتغييرالتشغيلنظاميتطلب).sbsuser(العاديوالمستخدم)sbsadmin(المسؤولحسابان:Windowsالتشغيلنظاملدىيكون

مرة.لأوّلالدخولتسجيلعندللحسابين
Localتحليلنماذجالتحكم،برنامجوتثبيتالنظام،تحديثاتالمعلومات،تكنولوجيالاستخداممخصصالمسؤولحساب Run Managerمدير)
المستخدم.حسابمنالتسلسل،ذلكفيبماالأخرى،الوظائفجميعبأداءقمالأخرى.والبرامجالمحلي)،التشغيل

شغيلعمليات الصحةمنللتحققت
ختياريةبصورةالصحةمنالتحققعمليةبإجراءقم جراءقبلا جراءعلىالصحةمنالتحققعمليةتعملمرة.لأولالتجريبيةللمكتباتتسلسلإ إ

جعالتعليمات،علىللاطلاعالنظام.تشغيللتأكيدتحكم،كمكتباتتعملوالتي،%100بنسبةPhiXلمكتبةتسلسل .18الصفحةفيالتسلسلرا

شةتصغير التحكمبرنامجشا
خرى.تطبيقاتإلىللوصولالتحكمبرنامجشاشةبتصغيرقم حالمثال،سبيلعلىأ جلمنللتصفّ الملفات""مستكشففيالإخراجمجلدإلىالوصولأ
العينة.أوراقعلىالعثورأو

.Windowsمهامشريطلفتحباللمستعملالتيالشاشةعلىلأعلىمرّر1

iSeqأيقونةحدد2 100 Systemجهاز)iSeq خر.تطبيقاًأو)100 آ
التحكم.برنامجشاشةتصغيرتم

ري]3 ختيا ا التحكم.برنامجخارجوالكتابةالتنقللتسهيلبالجهازوالماوسالمفاتيحلوحةبتوصيلقم[

iSeqوحددلأعلىمرّرالتحكم،برنامجلتكبير4 100 Systemجهاز)iSeq 100.(

Run Settingsشغيل)(إعدادات الت
عداداتفيالإعداداتتبويبعلامةمنالبياناتوتحليلالتشغيل،مراقبةالتشغيل،لإعدادالخياراتبتهيئةقم هذهالتبويبعلامةتعرضالنظام.إ

الإعدادات.لتخصيصاليدويالإعدادخيارحددذلك،منبدلاًالسريع.الإعدادخياربتحديدتطبيقهايمكنكوالتيبها،الموصىالسريعةالإعدادات
طبق ختياريُ تسلسللمركزالتشغيلوبياناتالجهاز،أداءبيانات،logوملفاتInterOpملفاتويرسلالتاليةالإعداداتالسريعةالإعداداتا

BaseSpace

tدعمIlluminaلاستباقي ستكشافيسهلا جراءيجيزمماالمحتملة،الفشلحالاتوكشفأكبربسهولةوإصلاحهاالأخطاءا مسبقةصيانةإ
رسلالأقصى.الحدإلىالجهازتشغيلوقتوزيادة غيرالجهازأداءبياناتالاستباقيIlluminaدعمتشغيليُ مركزإلىالتسلسل)ببياناتالمتعلقة(
جعالمعلومات،منلمزيد.BaseSpaceتسلسل .)1000000052503رقم(المستندIlluminaمنالاستباقيةالتقنيةالمذكرةرا
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tLocal Run Managerستخدم—المحلي)التشغيل(مدير Localبرنامجا Run Managerالتشغيلعملياتلإنشاءالمحلي)التشغيل(مدير
منفصلة.عينةوأوراقتحليلتطبيقاتلاستخدامحاجةتوجدلاانسيابي.عملسيرما،لعينةتشغيلالبياناتوتحليل

tستخدم—بعدعنالتشغيلمراقبة بعد.عنللمراقبةBaseSpaceتسلسلمركزا
tعاون،التشغيل،تحليل ستخدم—والتخزينوالت الزملاء.معوالتعاونوتحليلهاالتشغيلبياناتلتخزينBaseSpaceتسلسلمركزا

ملاحظة
Localيبدأ Run Managerتسلسلمركزفيالبياناتتحليليمكنكذلك،ومعالتشغيل.عمليةاكتمالعندتلقائياًالتحليلالمحلي)التشغيل(مدير

BaseSpace.

ق سريعةالإعداداتطبّ ال
عداداتالسريعالإعداديستبدل عداداتطريقعنالحاليةالتشغيلإ عداداتوالتشغيلإ .BaseSpaceتسلسللمركزالتابعينبهماالموصىالتمركزإ
عدادتعليماتعلىللحصول.BaseSpaceتسلسلبمركزحسابوإنشاءبالإنترنتالاتصالالإعداداتهذهتتطلب جعالحساب،إ عبرالتعليماترا

.)1000000009008رقم(مستندBaseSpaceالتسلسللمركزالإنترنت

Systemحددالتحكم،برنامجقائمةمن1 Settingsعدادات النظام).(إ

ستخدامحددالإعدادت،تبويبعلامةمن2 تا لإعدادا .السريعةا

عداداتقائمةمن3 جدحيثالجغرافيالموقعحددالمنطقة،إ جدمنالقريبالموقعأوالنظاميتوا النظام.توا
BaseSpaceتسلسللمركزالملائمالموقعفيمخزنةالبياناتأنالإعدادهذايضمن

شتراكاًتمتلككنتإذا4 سمأدخلبالمؤسسةا Enterحقلفي)،URL(المجالا Private Domainفيالمستخدمبالإدخال)،الخاص(المجال
حدلمرةالدخولتسجيل .BaseSpaceتسلسللمركزوا
.https://yourlab.basespace.illumina.comالمثال:سبيلعلى

(التالي).Nextحدد5

جعة6 حدلتعديلالإعدادات.مرا الإعدادات:أ

aحددEdit(تحرير)الإعداد.لفتح
bخترثمالحاجة،حسبالإعدادعدّل (التالي).Nextا
cختر التسلسل.شاشاتمنأيعبرللاستمرار(التالي)Nextا

جعةشاشة ختيارعلامةتشيرالإعدادات،مرا الإعدادات.تمكينإلىخضراءا

(حفظ).Saveحدد7

عداداتلإغلاق8 (خروج).Exitحددالنظام،إ

اليدويةالتهيئةإعدادات
رشدك عداداتلتهيئةالإعداداتتبويبعلامةعلىشاشةكلخلالمناليدويالإعداديُ التالية:المتطلباتتتضمنوالتيالتشغيل،إ

tإلىالرجوعيتطلبIllumina Proactive Supportلشركةالاستباقي(الدعمIllumina(تسلسلومركزBaseSpaceًبالإنترنت.اتصالا
عدادتعليماتعلىللحصولحساباً.أيضاBaseSpaceًتسلسلمركزيتطلب جعالحساب،إ التسلسللمركزالإنترنتعبرالتعليماترا

BaseSpace1000000009008رقم(مستند(.

tستخدام جعالتفاصيل،علىللحصولعينة.ورقةيتطلباليدويللوضعالنظامتهيئةتتمعندماالبياناتلتحليلBaseSpaceتسلسلمركزا را
.13الصفحةفيالعينةورقةمتطلبات

Systemحددالتحكم،برنامجقائمةمن1 Settingsعدادات النظام).(إ

ختر2 Setا Up Manuallyيدوياً).(الإعداد

ختر3 Illuminaخدمةتمكينتريدكنتإذاماا Proactive Supportلشركةالاستباقي(الدعمIllumina:(
t،ختيارخانةحددللتشغيل Turnا on Illumina Proactive Supportلشركةالاستباقيالدعم(تشغيلIllumina.(
tختيارخانةتحديدبإلغاءقمالتشغيل،لإيقاف Turnا on Illumina Proactive Supportلشركةالاستباقيالدعم(تشغيلIllumina.(
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رسل كماالمحتملةالفشلحالاتكشففيالبياناتهذهتساعد.Illuminaإلىالتشغيل،ووقتالحرارةدرجةمثلالجهاز،أداءبياناتالخدمةتُ
ستكشافتسهل رسللموإصلاحها.الأخطاءا جعالمعلومات،منلمزيدالتشغيل.بياناتتُ رقم(المستندIlluminaمنالاستباقيةالتقنيةالمذكرةرا

1000000052503(.

(التالي).Nextحدد4

ختر5 :BaseSpaceتسلسلبمركزالتشغيلعملياتتوصيلإماا
tحدحددالتشغيل،عملياتلتوصيل الاختيار:خاناتأ

tستخدم—فقطمكانأيمنالتشغيلمراقبةتشغيل بعد.عنللمراقبةBaseSpaceتسلسلمركزا
tعاون،التشغيل،تحليلتشغيل اوالتخزينوالت ستخدم—أيضً والتحليل.بعدعنللمراقبةBaseSpaceتسلسلمركزا

tختيارخاننتيتحديدبإلغاءقمالتشغيل،عملياتلفصل عاون،التشغيل،تحليلتشغيلوفقطمكانأيمنالتشغيلمراقبةبتشغيلقما والت
اوالتخزين .أيضً

رسلالاتصال،عند رسل.BaseSpaceتسلسلمركزإلىالسجلوملفاتInterOpملفاتالتحكمبرنامجيُ والتعاون،التشغيل،تحليلخياريُ
التشغيل.بياناتأيضاًوالتخزين

عداداتقائمةمن6 جدحيثالجغرافيالموقعحددالمنطقة،إ جدمنالقريبالموقعأوالنظاميتوا النظام.توا
BaseSpaceتسلسللمركزالملائمالموقعفيمخزنةالبياناتأنالإعدادهذايضمن

شتراكاًتمتلككنتإذا7 سمأدخلبالمؤسسةا Enterحقلفي)،URL(المجالا Private Domainفيالمستخدمبالإدخال)،الخاص(المجال
حدلمرةالدخولتسجيل .BaseSpaceتسلسللمركزوا
.https://yourlab.basespace.illumina.comالمثال:سبيلعلى

(التالي).Nextحدد8

ختر9 Localمعالتحكمبرنامجدمجتريدكنتإذاماا Run Managerالمحلي:التشغيلمدير
tفيالبياناتوتحليلتشغيلعملياتلإنشاءLocal Run Managerحددالمحلي،التشغيلمديرUse Local Run Managerستخدام (ا

المحلي).التشغيلمدير
tخر،تطبيقفيالبياناتوتحليلالتحكمبرنامجفيتشغيلعملياتلإنشاء Useحددآ Manual Modeستخدام اليدوي).الوضع(ا

لفهوالتحكم.ببرنامجخاصةميزةليسولكنهانسيابيةالأكثرالعملسيرالمحليالتشغيلمديريوفر منالعيناتبتسجيليقوممتكاملاًبرنامجاًيمُثّ
جل جعالتسلسل،قبلالبيانات.وتحليلالتشغيل،عملياتوإنشاءالتسلسل،أ رقم(مستندالمحليالتشغيلمديربرنامجدليلرا

1000000002702(.

(التالي).Nextحدد10

جعة11 حدلتعديلالإعدادات.مرا الإعدادات:أ

aحددEdit(تحرير)الإعداد.لفتح
bخترثمالحاجة،حسبالإعدادعدّل (التالي).Nextا
cختر التسلسل.شاشاتمنأيعبرللاستمرار(التالي)Nextا

جعةشاشة ختيارعلامةتشيرالإعدادات،مرا الإعدادات.تمكينإلىخضراءا

(حفظ).Saveحدد12

عداداتلإغلاق13 (خروج).Exitحددالنظام،إ

العينةورقةمتطلبات
العينةورقةبإنشاءقمعينة.ورقةتشغيلعمليةكلستتطلب،BaseSpaceتسلسلمركزفيالبياناتتحللوأنتاليدويللوضعالنظامتهيئةتتمعندما
iSeqجهازعينةورقةقالبتعديلطريقعن البرنامجيعيدالتوريد،بعدالإعداد.تشغيلخلالالتحكمبرنامجإلىتوريدهثم،اليدويللاستخدام100

.SampleSheet.csvإلىتلقائياًالعينةورقةتسمية

iSeqنظامدعمصفحاتمنالعينةورقةقالببتنزيلقم iSeqنظامعينةورقةقالبللتسلسل100 .اليدويللوضع100

تنبيه
iSeqالتسلسللجهازالصحيحالاتجاهفي)i5(2رقمالمؤشرمحولتسلسلاتأدخل جعالمؤشر،اتجاهاتعلىللاطلاع.100 تسلسلاترا
.)1000000002694رقم(مستندIlluminaمحول
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جلكمنالعينةورقةالمحليالتشغيلمديرينشئذلك،ومعالمحلي.التشغيلمديرلوضعالنظامتهيئةتتمعندماأيضاًمطلوبةالعينةورقةتكون ويحفظهاأ
ختيارياً.أمرًاالعينةورقةتكونالأخرى،الظروفجميعفيالمناسب.الموقعإلى ا

Instrument Customizationالجهاز)(تخصيص
عداداتوتهيئةجهازكبتسميةقم عداداتفي(تخصيص)Customizationتبويبعلامةمنالبرنامجوتحديثاتالمصغرة،والصورالصوت،إ إ

النظام.

سمية الجهازت
Systemحددالتحكم،برنامجقائمةمن1 Settingsعدادات النظام).(إ

(تخصيص).Customizationتبويبعلامةحدد2

Instrumentحقلفي3 Nicknameسماًأدخلبالجهاز)،الخاص(اللقب للجهاز.مفضلاًا
علىفيالاسميظهر شاشة.كلأ

(حفظ).Saveحدد4

عداداتلإغلاق5 (خروج).Exitحددالنظام،إ

شغيل شغيلهإيقافأوالصوتت ت
Systemحددالتحكم،برنامجقائمةمن1 Settingsعدادات النظام).(إ

(تخصيص).Customizationتبويبعلامةحدد2

ختر3 النظام:صوتكتمتريدكنتإذاماا
tحددالصوت،تشغيللإيقافOffالتشغيل).(إيقاف
tحددالصوت،لتشغيلOn.(تشغيل)

(حفظ).Saveحدد4

عداداتلإغلاق5 (خروج).Exitحددالنظام،إ

المصغرةالصورحفظ
Systemحددالتحكم،برنامجقائمةمن1 Settingsعدادات النظام).(إ

(تخصيص).Customizationتبويبعلامةحدد2

ختر3 المصغرة:الصورحفظفيترغبكنتإذاماا
tالاختيارخانةحددالمصغرة،الصورجميعلحفظSave all thumbnail imagesالمصغرة).الصورجميع(حفظ
tختيارخانةتحديدبإلغاءقمالمصغرة،الصورحفظلعدم Saveا all thumbnail imagesالمصغرة).الصورجميع(حفظ

ستكشاففيالمصغرةالصورحفظيساعد الصورجميعحفظيتمبسيطة.بصورةالتشغيلحجمزيادةإلىيؤديولكنهوإصلاحها،الأخطاءا
افتراضياً.المصغرة

(حفظ).Saveحدد4

عداداتلإغلاق5 (خروج).Exitحددالنظام،إ

البرنامجتحديثاتتهيئة
جعالمعلومات،منلمزيديدوياً.منهاالتحققيمكنكأوتثبيتها،منتتمكنكيوتنزيلهاللبرنامجتحديثاتوجودمنتلقائياًالتحققللنظاميمكن تحديثاترا

.30الصفحةفيالبرنامج

Systemحددالتحكم،برنامجقائمةمن1 Settingsعدادات النظام).(إ

(تخصيص).Customizationتبويبعلامةحدد2
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ختر3 تلقائياً:البرامجتحديثاتمنبالتحققيقومالنظامكانإذاماا
tختيارخانةحددالتلقائي،للتحقق Autocheckا for software updatesالبرامج).تحديثمنالتلقائي(التحقق
tختيارخانةتحديدبإلغاءقماليدوي،للتحقق Autocheckا for software updatesالبرامج).تحديثمنالتلقائي(التحقق

بالإنترنت.اتصالاًالتلقائيالتحققيتطلب

(حفظ).Saveحدد4

عداداتلإغلاق5 (خروج).Exitحددالنظام،إ

Network Setupشبكة)(إعداد ال
عداداتمعالإيثرنتأوWiFiاتصالفقطالبياناتونقلالنظامتشغيليتطلب لدىيكنمالمالإعداداتهذهلتحديثمضطرًالستالافتراضية.الشبكةإ

عداداتتغييرفيللمساعدةلديكالمعلوماتتكنولوجياممثلفاستشركذلك،الأمركانوإذامخصصة.شبكةمتطلباتبكالخاصةالمؤسسة الشبكةإ
الافتراضية.

iSeqالتسلسلجهازموقعإعداددليليقدم لةإرشادات)1000000035337رقم(مستند100 فصّ عداداتبشأنمُ التحكم.كمبيوتروأمانالشبكةإ

دموقعتحديد الإخراجمجلّ
عندBaseSpaceالتسلسلمركزإلىالتشغيلمجلدمنبالتسلسلالخاصةالإخراجملفاتلنسخالعالميةالنسخخدمة الإخراجومجلدالاقتضاء)(
إليها.الوصوليمُكنكحيث
دإنشاءيلزم موقعيكنلمإذا.BaseSpaceتسلسلمركزباستخداموالتخزينوالتعاون،والتحليل،المراقبة،لتشغيلالنظامتهيئةتتملمماالإخراجمجلّ
.D:\SequencingRunsإلىالملفاتالعالميةالنسخخدمةتنسخمحدد،الإخراجملف

Systemحددالتحكم،برنامجقائمةمن1 Settingsعدادات النظام).(إ

Networkتبويبعلامةحدد2 Accessالشبكة).إلى(الوصول

ح)Browseحددأوافتراضياًموقعاًأدخلالإخراج،مجلدحقلفي3 الموقع.إلىللانتقال(تصفّ
tك خليأقراصمحر ا رلا.Dالأقراصمحركعلىموجودًاموقعاًأدخل—د .Cالأقراصبمحرككافيةمساحةتتوفّ
tك رجيأقراصمحر بالجهاز.المتصلUSBأقراصمحركموقعأدخل—خا
tالشبكة.موقعأدخل—الشبكةموقع

ساسعلىالافتراضيالموقعتغييريمُكنك تشغيل.عمليةكلأ

التالي.النحوعلىتابع4
tخليأقراصمحركموقعبتحديدقمتإذا خترخارجي،أودا عداداتوغلقالموقعلحفظ(خروج)Exitثم(حفظ)Saveا النظام.إ
tالموقعإلىالوصوليمكنهبحسابالعالميةالنسخخدمةلتوصيل8–5رقمالخطواتاتباعخلالمنفتابعالشبكة،موقعبتحديدقمتإذا

المحدد.

درجةالعناصرمن5 الحساب:نوعحددالعالمية،النسخخدمةأدنىالمُ
tب جد—محلينظامحسا المواقعمعظمإلىالوصوليمكنهوالذيمحلي،حسابباستخدامإليهالوصوليمكندليلفيالإخراجمجلديتوا

المحلية.
tب جد—الشبكةحسا ستخداميتطلبدليلفيالإخراجمجلديتوا عتمادبياناتا الدخول.تسجيلا

عدادأثناءمحددموقعوأيالافتراضيالإخراجمجلدموقععلىالإعدادهذاينطبق التشغيل.إ

سمفأدخلالشبكة،حساببتحديدقمتإذا6 بالحساب.الخاصةالمروروكلمةالمستخدما

(حفظ).Saveحدد7

عداداتلغلق8 خترالنظام،إ (خروج).Exitا

بالإنترنتالاتصال
عداداتWindowsبشبكةالإيثرنتأوWiFiشبكةتوصيلبتهيئةقم شبكةاتصالينقلالتحكم.برنامجمنإليهاالدخوليمكنكالتيالإنترنت،وإ

موثوقية.أكثربياناتالافتراضيالإيثرنت

Systemحددالتحكم،برنامجقائمةمن1 Settingsعدادات النظام).(إ
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Networkتبويبعلامةحدد2 Accessالشبكة).إلى(الوصول

Networkحدد3 Configurationرمماالشبكة)،(تهيئة مبرنامجشاشةيصغّ عداداتWindowsشبكةويفتحالتحكّ الإنترنت.وإ

الإيثرنت.أوWiFiشبكةتوصيلبتهيئةقم4
tشبكةتهيئةحالةفيWiFi،إلىالمحولخياربتغييرقمWi-Fi.
tلة،بصورةالتهيئةتعليماتعلىللحصول فصّ جعمُ Windowsتعليماترا الإلكتروني.Microsoftموقععلى10

عداداتبإغلاققمالتهيئةاكتمالعند5 التحكم.برنامجشاشةوتكبيرWindowsإ

Networkالتبويبعلامةمن6 Accessحددالشبكات)،إلىالوصول(إمكانيةSave.(حفظ)

عداداتلإغلاق7 (خروج).Exitحددالنظام،إ

الوكيلبخادمالاتصال
التحكم.برنامجشاشةبتصغيرقم1

"تشغيل".الحوارمربعبفتحقم،Windowsالتشغيلبنظام"ابدأ"قائمةمن2

(موافق).OKحددثمالأوامر)،(موجهcmdاكتب3

التالي.الأمراكتب4
C:\windows\System32\bitsadmin.exe /Util /SetIEProxy LocalSystem Manual_

proxy http://<proxyserver>:<proxy port> NULL

ستبدل5 http://<proxyserver>:<proxyا port<وبكالخاصالوكيلومنفذالوكيلخادمبعنوانNULLوسائلأيمع
تجاوز.

الأمر.لتشغيل(إدخال)Enterعلىاضغط6

عد7 جعالتعليمات،علىللحصولالجهاز.تشغيلأ .41الصفحةفيالجهازطاقةدورةرا

المستخدميوفرهاالتيوالمعداتالمستهلكات

سلمستهلكات سل الت

كةالمادة رضالموردالمستهل غ ال

واحدةمرةللاستعمالالقابلةالقفازات
ساحيقمنوالخالية الم

العام.الغرضالعامالمختبرمورد

iSeqمن2إصداركاشف 100 i1كتالوجIllumina:رقم
أحادية)دورة500(20031371•
حزم)أربعدورة300(20031374•
حزم)ثمانيدورة300(20040760•

شفةالموادتوفير لإجراءالتدفقوخليةالكا
شغيل.عملية الت

Fisherمللي1.5دقيقة،أنابيب Scientific،منيعادلهماأو،158-222-14رقمكتالوج
المنخفضالموادترابطخاصيةذاتالأنابيب

التحميل.تركيزإلىالمكتباتتخفيف

مياه.حمامفيوضعهابعدالخرطوشةتجفيفالعامالمختبرموردالورقيةالمناشف

وتحميلها.المكتباتتخفيفالعامالمختبرموردميكرولتر20الماصة،أطراف

وتحميلها.المكتباتتخفيفالعامالمختبرموردميكرولتر100الماصة،أطراف

التحميل.تركيزإلىالمكتباتتخفيفالمكتبةإعدادمجموعةمعتزود،RSB(Illumina(المخففالتعليقإعادةمحلول

ري] ،Tris-HClمنمولمللي10[اختيا
8.5الهيدروجينيبالأس

المخففالتعليقإعادةبمحلولالاستبدالالعامالمختبرمورد
التحميل.تركيزإلىالمكتباتلتخفيف

ري] شغيلعمليةإجراءFC-110-3001رقمكتالوج،3IlluminaإصدارPhiXالتحكموحدة[اختيا فيالزيادةأوفقطPhiXت
PhiX control.
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ستكشافالصيانةمستهلكات وإصلاحهاالأخطاءوا

كةالمادة رضالموردالمستهل غ ال

سطحوتنظيفالجهازتطهيريعادلهماأو،218-16200رقمكتالوج،VWR%10المبيض،مناديل العمل.أ

واحدةمرةللاستعمالالقابلةالقفازات
ساحيقمنوالخالية الم

العام.الغرضالعامالمختبرمورد

iSeqالاحتياطيةالتقطيرصينيةلبادة
100¹

Illumina،مسربة.سوائلأيلامتصاصالتقطيرصينيةتبطين20023927رقمكتالوج

ح iSeqالاحتياطيالهواءمرشّ 100¹Illumina،ستبدال20023928رقمكتالوج حا شّ شهر.ستةكلالهواءمرُ أ

iSeqنظاماختبارمجموعة 100²Illumina،النظام.فحصإجراء20024141رقمكتالوج

لإعادةالقابلةالاختباريةالتدفقوخليةالجهازتنظيفيعادلهماأو،714-95041رقمكتالوج،VWR%70الكحولية،آيزوبروبيلمناديل
الاستخدام.

لإعادةالقابلةالاختباريةالتدفقوخليةالتقطيرصينيةتجفيفيعادلهماأو،026-21905كتالوج رقم ،VWRالوبرقليلالمختبر،منديل
الاستخدام.

سوائلتجفيفالعامالمختبرموردالورقيةالمناشف الجهاز.حولال

ري] أوأونصة)،32(16003-740رقمكتالوج،VWR%10مبيض،محلول[اختيا
يعادلهماأوأونصة)،16(742-16003

سطحتنظيم التطهير.بعدالعملأ

ري] Fisher%70الإيثانول،مناديل[اختيا Scientific،ماأو،19-037-876رقمكتالوج
يعادله

وخليةالجهازلتنظيفالكحوليةآيزوبروبيللمناديلبديل
الاستخدام.لإعادةالقابلةالاختباريةالتدفق

الاستخدام.حتىالعبوةفيالجهازأبقِالمستخدم.قبلمنالبدائلتوفيريتمبالضمان،مشمولاًالجهازيكونلاعندمااحتياطي.وآخرمركبواحدبجهازويزودالجهازشحنيتم¹

ستبدل² ستخدام.130تججاوزأوسنوات5بعدصلاحيتهاانتهاءعندالجهازمعشحنهاتموالتيالاستخداملإعادةالقابلةالاختبارمكوناتتُ ا

المعدات

صر رعن صد رضم غ ال

الخرطوشة.تخزينالعامالمختبرموردمئويةدرجة15-إلىمئويةدرجة25-منالتجميد،حجرة

ا.المكتباتوضعالعامالمختبرموردثلجدلو جانبً

التحميل.تركيزإلىالمكتباتتخفيفالعامالمختبرموردميكرولتر10ماصة،

التحميل.تركيزإلىالمكتباتتخفيفالعامالمختبرموردميكرولتر20ماصة،

التحميل.تركيزإلىالمكتباتتخفيفالعامالمختبرموردميكرولتر100ماصة،

التدفق.خليةتخزينالعامالمختبرموردمئويةدرجات8إلىمئويةدرجة2منثلاجة،

ري] شة.علىالمعروضةالمفاتيحلوحةإلحاقالعامالمختبرموردالمفاتيحلوحة[اختيا شا ال

ري] شةواجهةإلحاقالعامالمختبرموردالماوس[اختيا شا باللمس.تعملالتيال

ري] الخرطوشة.إذابةالعامالمختبرموردالمياهحمام[اختيا
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التسلسل3الفصل
18المقدمة
ابة طيشإذ كياسفيالمعبأةالخرا 19أ

تالتدفقخليةتحضير 20والمكتبا
تتحميل كا 22الخرطوشةفيالمستهل
23المحلي)التشغيلمدير(وضعالتسلسلتشغيلإعداد
الوضعالتسلسلتشغيلإعداد 26اليدوي)(

المقدمة
ل شكّ جرىالتيالتسلسلعملياتوالتحليلوالتسلسلالعناقيد،إنشاءيُ iSeqجهازعلىتُ وحسبالتسلسل.تشغيلأثناءتلقائياًخطوةكلتحدث.100
جراءيتمالنظام،تهيئة التشغيل.اكتمالبعدالجهازخارجالتحليلاتمنالمزيدإ
tعناقيدإنشاء شرطةإلىتلقائياًالمكتبةخواصتغييريتم—ال حاديةأ DNAجزيئاتربطيتمالعناقيد،إنشاءخلالالجهاز.فيأكثرتخفيفهاويتمأ

العناقيد.لتكوينوتضخيمهاالتدفقخليةبسطحالمفردة
tصوَّر—التسلسل حدةمشعةفلوريةبطاقةتستخدموالتيالأحادية،الصبغةكيمياءباستخدامالعناقيدتُ البياناتتشفيربغرضتصويرودورتيوا

حدىوتفصل).T(والثيمين)A(الأدينينعنالأولىالتصويردورةتكشفالأربعة.للنيوكليوتيدات الأدينينعنالصبغةذلكبعدالكيميائيةالدوراتإ
)A(السايتوسينإلىمماثلةصبغةنفسهالوقتفيوتضيف)C.(السايتوسينعنالثانيةالتصويردورةتكشف)C(والثيمين)T.(جراءوبعد دورةإ

جريالثانية،التصوير مندورةلكلالعمليةهذهتكراريتمالجودة.درجاتوتعيينوالفلترةالأساسي،الاستدعاءالفعليالوقتفيالتحليلبرنامجيُ
جعالأحادية،الصبغةكيمياءحولالمعلوماتمنالمزيدعلىللحصولالتسلسل.دورات .38الصفحةفيالأساسيالاستدعاءرا

tملفاتبنقلالتحكمبرنامجيقوم—التحليل.*)cbcl(جلمنالمحددالإخراجمجلدموقعإلىتلقائياًالأساسيللاستدعاء أثناءوذلكالبيانات،تحليلأ
النظام.وتهيئةالتطبيقعلىالبياناتتحليلطريقةتعتمدالتشغيل.تقدم

وتركيزهالتحميلحجم
المكتبة.نوعحسبالأمثلالتحميلتركيزيختلفميكرولتر.20التحميلحجم

ملاحظة

iSeqمن1إصداركاشفعلىلديكيعملالذيالأمثلالتحميلتركيزعلىعثرتإذا 100 i1،عندنفسهالتحميلبتركيزالبدءنوصي
iSeqمن2إصداركاشفالتسلسل على 100 i1.

زالمكتبةنوع ركي لت كومول)التحمي (بالبي

100%PhiXشغيل 100فقط)PhiX(لت

AmpliSeqمكتبة Library PLUS for Illumina40-60

Nextera DNA Flex75-125

Nextera Flex100-50للتخصيب

Nextera XT DNA100-200

TruSeq DNA Nanoلـالنوويالحمض(نانوTruSeq(125-175

TruSeq DNA PCR-Freeسليالبلمرةتفاعلمن(خالي سل الت
)PCRلـالنووي)للحمضTruSeq(

75-125

وصىالأخرى،المكتباتلأنواعبالنسبة التشغيلعملياتفيالتركيزهذابتحسينقمبيكومول.50هيالتحميللتركيزالبدايةنقطةتكونأنIlluminaتُ
المواصفات.تستوفيوالتيمستمرةبصورةالبياناتينتجالذيالتحميلتركيزلتحديداللاحقة
جعالمعلومات،منلمزيدالمقاييس.وتشغيلالأمثلالحددونالتعنقدانخفاضإلىللغايةالمنخفضةأوللغايةالمرتفعةالتحميلتركيزاتتؤدي دليلرا
.)1000000071511رقم(مستندالعناقيدتحسينعلىالعامةالنظرة
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بهالموصىالدوراتعدد
تقومالتيالتجربةعلىللدوراتالدقيقالعدديعتمدكماالبيانات.جودةلتحسينأقصىكحددورة151ودورة26الأقلعلىأدخلقراءة،لكلبالنسبة
بها.

حدةدورةدوماًأضفإضافية.دورةالأقصىوالحدالأدنىالحددوراتعدديتضمن قبلوماالمطاورةآثارلتصحيحبهالمرغوبالقراءةطولإلىوا
سلدوراتعددهوالقراءةطوليعتبرالمطاورة. سل الفهرسة.ودوراتالإضافيةالدوراتتستبعدوالتي،2رقموالقراءة1رقمالقراءةفيالت

عداداتعلىمثال التشغيل:إ
t1رقمالقراءةحقلفي37أدخلمفردة)،(قراءة36قراءةطولعلىللحصول.

t2رقمالقراءةحقلفي151و،1رقمالقراءةحقلفي151أدخلالطرفين)،(مزدوجةقراءةلكل150قراءةطولعلىللحصول.

سلمتطلبات سل الت
tشفمعالتعاملعند عندالقفازاتبدّلالمساحيق.منالخاليةوالقفازاتالمختبرومعطفالسلامة،نظاراتارتدِالأخرى،الكيميائيةوالموادالكوا

التبادلي.التلوثلمنعبذلكالمطالبة
tجعالبروتوكول.بدءقبلالمطلوبةوالمعداتالمستهلكاتلديكأنمنتأكد .16الصفحةفيالمستخدميوفرهاالتيوالمعداتالمستهلكاترا

tالمحددة.الزمنيةوالفتراتالحرارةودرجاتالكميات،باستخدامالظاهر،الترتيبحسبالبروتوكولاتاتبع
tالتاليةالخطوةإلىالانتقالفيفاستمرمحددة،توقفنقطةتظهرلمإذا. مباشرةً
tشةإذابةتنويكنتإذا هحمامفيالخرطو حديوملمدةمئويةدرجة15إلىمئويةدرجة25منحرارةدرجةفيالخرطوشةخزنميا علىوا

للذوبان.طرقثلاثةبينمنالأسرعالطريقةهوالمياهحمامالإذابة.قبلالأقل

أكياسفيالمعبأةالخراطيشإذابة
المساحيق.منالخاليةالقفازاتمنجديدًازوجاًارتد1ِ

خرج2 مئوية.درجة15-إلىمئويةدرجة25-حرارةدرجةفيالمخزنّةالخرطوشةأ

خلموضوعةالخرطوشةكانتإذا3 البيضاء.المعدنيةالرقاقةكيستفتحلاولكنالصندوقمنبإزالتهافقمصندوق،دا

حدىباستخدامأكياسفيالمعبأةالخرطوشةبإذابةقم4 عادةدونالإذابة,بعدمباشرةتستخدم.التاليةالطرقإ خرى.بطريقةتخزينهاأوتجميدهاإ أ

طريقة لإذابةمدةال تا عليما الت

20منحرارةدرجةفيمياهحمام
مئويةدرجة25إلىمئويةدرجة

لا،ساعات6
ساعة18يتجاوز

ستخدم• خرطوشة.لكلالمياهمنجالون)1.5(لترات6ا
الماءاخلطأومئويةدرجة25لتصبححرارتهدرجةفيالتحكميمكنمائيحمامبعملقم•

ساخن مئوية.درجة25إلى20منحرارتهدرجةليصبحوالباردال
االكيسملصقاجعل• ا،الخرطوشةواغمرلأعلى،متجهً 2حواليبوزنعليهاواضغطتمامً

الطفو.منلمنعهارطل)4.5(كجم
حرارتها.درجةفيالتحكمأمكنإذاإلاالمياهحمامفيالخراطيشتكُدّسلا•

مئويةدرجة2منحرارةبدرجةثلاجة
مئويةدرجات8إلى

ولا،ساعة36
سبوعتتجاوز أ

االملصقيكونبحيثالخرطوشةضع بماالجوانب،جميعفيالدورانللهواءويمُكنلأعلىمتجهً
القاع.ذلكفي

ولا،ساعات9الغرفةحرارةدرجةفيالهواء
ساعة18تتجاوز

االملصقيكونبحيثالخرطوشةضع بماالجوانب،جميعفيالدورانللهواءويمُكنلأعلىمتجهً
القاع.ذلكفي
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تنبيه
الأداء.علىسلبيبشكلذلكيؤثرأنيمكنالجاف،الثلجفيتخزينهابعدمباشرة،شحنهابعدمائيحمامفيخرطوشةإذابةحالفي

حديوملمدةمئويةدرجة15إلىمئويةدرجة25منحرارةدرجةفيتخزن الإذابة.قبلالأقلعلىوا

الورقية.المناشفباستخدامتجفيفهاعلىفاحرص،المياهحمامفيوضعهانتيجةمبتلّةكانتإذا5

والمكتباتالتدفقخليةتحضير
خلوالمكتباتالتدفقخليةتحميلقبل ختيارياًيمكنالمكتبات،بتخفيفقمالغرفة،حرارةبدرجةالتدفقخليةضعالخرطوشة،دا يتمكما.PhiXزيادةا
الجهاز.علىتحميلهاعندتلقائياًالمكتباتخواصتغيير
ستخدملديك,للمكتبةالتحميلتركيزبتحسينقم,تحليبإجراءدائماًقمالطاقيَن.ذاتالمدعومةIlluminaمكتباتعلىالتخفيفتعليماتتنطبق طريقةوا
خل.منالخواصتغييرمعتتوافقلاطاقينذاتمكتباتينُشيءالذيالخرزعلىالقائمالتطبيعطاقين.ذاتمكتباتتنُشيءتطبيع الدا

نانومول1إلىالمكتبةتخفيف
التالي.النحوعلىالتدفقخليةبإعدادقم1

aمئوية.درجات8إلى2منحرارةدرجةفيالتخزينمنالجديدةالتدفقخليةبإزالةقم
bدقيقة.15إلى10منلمدةالغرفةحرارةدرجةفيجانباًالمفتوحةغيرالحزمةضع

عادةمحلولأزل2 ستخدمبديل،وكحلّمئوية.درجات15-إلى25-منحرارةدرجةفيالتخزينمن)RSB(المخففالتعليقإ منمولمللي10ا
Tris-HCl،عادةمحلولمنبدلا8.5ًالهيدروجينيةبالقوة ).RSB(المخففالتعليقإ

ري]3 ختيا ا .مئويةدرجة15-إلىمئويةدرجة25-منحرارةدرجةفيالتخزينمنPhiXمخزونمننانومول10أزل[
.فقطPhiXتشغيلأوالاختياريةالزيادةعندفقطPhiXلاستخدامحاجةتوجد

عادةمحلولبإذابةقم4 دقائق.10لمدةالغرفةحرارةدرجةفيالاختياريPhiXو)RSB(المخففالتعليقإ

عادةمحلولفينانومول1تركيزهامكتبةخفف5 الموادترابطخاصيةذيدقيقأنبوبفيبه،المعمولللحجم)RSB(المخففالتعليقإ
:المنخفض

زهامكتبةحجمالمكتبةنوع ركي ر)*نانومول1ت رولت ك (مي

100%PhiXشغيل 12فقط)PhiX(لت

AmpliSeqمكتبة Library PLUS for Illumina7

Nextera DNA Flex12

Nextera Flex10للتخصيب

Nextera XT DNA20

TruSeq DNA Nanoلـالنوويالحمض(نانوTruSeq(20

TruSeq DNA PCR-Freeسليالبلمرةتفاعلمن(خالي سل TruSeq(12لـالنووي)للحمضPCR(الت

الدقيقة.الماصاتمنالفائضالأحجامتتضمن*

المنخفض.الموادترابطخاصيةذاتدقيقةأنابيبفيالمخففةالمكتباتعلىالناجحالتسلسليعتمد

حدة.دقيقةلمدةg×280عندالمركزيالطردثمومنوجيزة،لفترةدواميةحركةبإجراءقم6 وا

ري]7 ختيا ا حد.شهرلمدةمئويةدرجة15-إلى25-منحرارةدرجةعندالمكتبةمننانومول1خزن[ وا
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التحميلتركيزإلىالمكتبةمننانومول1تخفيف
به:المعمولالتحميللتركيزالمخففةالمكتبةمنميكرولتر100لإعدادالمنخفضالموادترابطخاصيةذيدقيقأنبوبفيالتاليةالأحجامبدمجقم1

زالمكتبة*نوع ركي لت التحمي
كومول) (بالبي

زمكتبةحجم ركي نانومول1بت
ر) رولت ك (بالمي

عليقإعادةمحلولحجم المخففالت
RSB(ر رولت ك (مي

100%PhiXشغيل 1001090فقط)PhiX(لت

AmpliSeqمكتبة Library PLUS for Illumina40-60595

Nextera DNA Flex75-1251090

Nextera Flex1007.592.5-50للتخصيب

Nextera XT DNA100-20015.85

TruSeq DNA Nanoلـالنوويالحمض(نانو
TruSeq(

125-17515.85

TruSeq DNA PCR-Freeالبلمرةتفاعلمن(خالي
سلي سل )TruSeqلـالنووي)للحمضPCR(الت

75-1251090

iSeqجهازيتوافقالتحميل.تركيزاتعلىمثالاًالجداولهذهتقدم عدادمجموعاتجميعمع100 SureCellماعداIlluminaمكتبةإ WTA
يتفاوت.أنيمُكنالأمثلالتحميلتركيزتحديدأنإلا،3′

حدة.دقيقةلمدةg×280عندالمركزيالطردثمومنوجيزة،لفترةدواميةحركةبإجراءقم2 وا

جلمنالثلجفيجانباًالمخففةالمكتبةضع3 جراءأ فيه.تخفيفهايتمالذينفسهاليومفيللمكتباتالتسلسلبإجراءقمالتسلسل.إ

ستمروالتاليالقسمتخطّ،فقطPhiXبتشغيلتقومكنتأوPhiXإضافةتتملمإن4 .22الصفحةفيالخرطوشةفيالمستهلكاتتحميلفيا

PhiXوحدةإضافة Control(اختياري)
PhiXحدىهي مكتبتكإلىPhiXمن%2بنسبةزيادةإضافةتوفرللنيوكليوتيدات.متوازنبتمثيلللاستخدامالجاهزةالصغيرةIlluminaمكتباتإ
ستخدمالتنوّع,قليلةللمكتباتبالنسبةإضافية.مقاييس الأساسي.التنوعلزيادة%10بنسبةزيادةا

ملاحظة
ستخداميجعلولكنهالإضافية،المقاييستوفيرفيفعال%1منأقلإلىالزيادةإنخفاض صعباً.الماصاتا

نانومول:1وتركيزميكرولتر50بحجمPhiXلإعدادالمنخفضالموادترابطخاصيةذيدقيقأنبوبفيالتاليةالأحجامبدمجقم1
tPhiXميكرولتر)5(نانومول10بتركيز
tعادةمحلول RSBالمخففالتعليقإ ميكرولتر)45)

حدة.دقيقةلمدةg×280عندالمركزيالطردثمومنوجيزة،لفترةدواميةحركةبإجراءقم2 وا

ري]3 ختيا ا حد.شهرلمدةمئويةدرجة15-إلى25-عندنانومول1بتركيزPhiXخزن[ وا

عادةومحلولنانومول1بتركيزPhiXبدمجقم4 بحجمPhiXلإعدادالمنخفضالموادترابطخاصيةذيدقيقأنبوبفيRSBالمخففالتعليقإ
خففميكرولتر100 بالمكتبة.الخاصنفسهالتحميلتركيزإلىالمُ
المثال:سبيلعلى

ز ركي لت PhiXتحمي
كومول) (بي

PhiXمننانومول1حجم
ر) رولت ك (مي

عليقإعادةمحلولحجم RSBالمخففالت
ر) رولت ك (مي

252.597.5

50595

70793

80892

1001090

11511.588.5

2002080
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PhiXوالمكتبةدمج5
tمنمخففلترميكرو2أضف،%2بنسبةزيادةعلىللحصولPhiXالمكتبة.منمخففميكرولتر100إلى
tمنمخففلترميكرو10أضف،%10بنسبةزيادةعلىللحصولPhiXالمكتبة.منمخففميكرولتر100إلى

وكميتها.المكتبةلجودةتبعاًالفعليةPhiXنسبةتختلف

حدة.دقيقةلمدةg×280عندالمركزيالطردثمومنوجيزة،لفترةدواميةحركةبإجراءقم6 وا

الثلج.علىPhiXزيادةكميةمعجانباًالمكتبةضع7

الخرطوشةفيالمستهلكاتتحميل
ري]1 ختيا ا التسلسل)Sequenceحددوتحميلها،الخرطوشةتحضيرعنتعليميفيديومقطعلمشاهدة[ ).

.الشقوقمنالخرطوشةكيسافتح2

علىالموجودةالوصولنافذةتجنب3 صالكيس.منالخرطوشةوأزِلالخرطوشة،أ الكيس.منتخلّ

.الكاشفةالموادلمزجمراتخمسالخرطوشةاقلب4
خليةللمكوناتيمكن صدرأنالدا طبيعي.أمروهوالقلب،أثناءخشخشةصوتتُ

خرصلبسطحعلىأوالقاعدةعلىلأعلى)متجهاً(الملصقيكونبينماالخرطوشةعلىاضغط5 .الكاشفسحبلضمانمراتلخمسآ

المكتبةتحميل
.الفتحةلتوسيعالحوافإلىالمعدنيةالرقاقةوادفعالمكتبةخزانةاثقبالجديد،الماصةطرفباستخدام1

التلوث.لمنعالماصةطرفمنتخلص2

سفليالجزءإلىالمخففةالمكتبةمنميكرولترًا20أضف3 المعدنية.الرقاقةلمستجنبالخزانة.منال
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التدفقخليةتحميل
ستخدمها.الشقوقمنالبيضاءالمعدنيةالرقاقةحزمةافتح1 الفتح.منساعة24خلالوا

سحب2 جهاالتدفقخليةا العبوة.منلإخرا
tالتدفق.خليةمعالتعاملعندفقطالبلاستيكيالجزءالمس
tب جهةلمستجنّ لالفلزأكسيدموصلشبهومستشعراتالكهربائية،الوا الزجاج.جانبيعلىالتسربوموانعوالزجاج)،CMOS(المكمـِّ

لأعلى.متجهاًالملصقيكونبحيثالقبضةمواضعباستخدامالتدفقخليةأمسك3

الخرطوشة.مقدمةفيالموجودةالفتحةفيالتدفقخليةأدخل4
ويكونصحيحبشكلتحميلهاعندالخرطوشةمنالمقبضيبرزكماالصحيح.موضعهافيالتدفقخليةتثبيتإلىالمسموعالنقرصوتيشير

الوصول.نافذةمنمرئياًالزجاج

Aالتدفقخليةتحميل
Bتحميلهاتمتدفقخلية

.التاليالنحوعلىالحزمةمنتخلص5

aالمعدنية.الرقاقةحزمةمنالصدفيالشكلذاتالعلبةبإزالةقم
bالصدفي.الشكلذاتالعلبةمنالتجفيفمادةإزل
cعد ستعمالأ صالصدفيالشكلذاتالعلبةا التجفيف.ومادةالمعدنيةالرقاقةحزمةمنوتخلّ

المحلي:التشغيلمديرمعمتكاملاًالنظامكانإذاماعلىالمتابعةتعتمد6
tستخدامحالفي جعالمحلي،التشغيلمديرا .23الصفحةفيالمحلي)التشغيلمدير(وضعالتسلسلتشغيلإعدادرا
tستخدامعدمحالفي .26الصفحةفياليدوي)(الوضعالتسلسلتشغيلإعدادالمحلي،التشغيلمديروضعا

شغيلإعداد سلت سل شغيلمدير(وضعالت المحلي)الت
عداد Localباستخدامالتشغيلعمليةإ Run Managerفيوحفظهاالتشغيلعمليةإنشاءويشملالمحلي)التشغيل(مديرLocal Run Manager
المخصصالإخراجملففيالبياناتحفظتمالتشغيل.عمليةوتحديدالمستهلكاتلتحميلالتحكمبرنامجإلىإلىالرجوعثمالمحلي)،التشغيل(مدير

Localبهيقومالذيللتحليل، Run Managerالتشغيل.اكتمالعندتلقائياًالمحلي)التشغيل(مدير
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خركمبيوترجهازعلىبعدعنأوالجهازمراقبةشاشةعلىالمحليالتشغيلمديرافتح1 محلياً:آ

صول رفتحالو لمدي المحليالتشغي

Localحددالتحكم،برنامجقائمةمنمحلي Run Managerشغيل(مدير Openحددثمومنالمحلي)،الت Local Run Managerفتح)
شغيلمدير المحلي).الت

بالنظام.الخاصIPعنوانعلىللحصول(حول)Aboutحددالتحكم،برنامجقائمةمنبعدعن
سها،الجهازشبكةعلىالكمبيوترأجهزةأحدمن شغيلمديرافتحنف ستخدم.Chromiumفيالمحليالت بالجهازالخاصIPعنوانا

للاتصال.

حظهرإذا2 عدالجهازطاقةدورةبإجراءفقمالجهاز،مراقبةشاشةعلىفارغاChromiumًمتُصفّ عدادبدءوأ جعالتشغيل.إ طاقةدورةرا
التعليمات.علىللحصول.41الصفحةفيالجهاز

وحفظها.التشغيلعمليةبإنشاءقمالمحلي،التشغيلمديرفي3
tجع إرشادات.علىللحصول)1000000002702رقم(مستندالمحليالتشغيلمديربرنامجدليلرا
tتشغيلبإعدادقمPhiXبمؤشر.ربطهيتملابحيثفقط

التحكم.برنامجإلىالمحفوظةالتشغيلعملياتتلقائياًالمحليالتشغيلمديريرسل

(التسلسل).Sequenceحددالتحكم،برنامجفي4
خرجبزاوية،البابالبرنامجيفتح عدادشاشاتمنسلسلةعرضويبدأالدرج،ويُ التشغيل.إ

ري]5 ختيا ا الشاشة.علىتظهرالتيالمطالباتلعرض(مساعدة)Helpحدد[
إضافية.إرشاداتلتوفيرشاشةأيعلىالمساعدةتوجيهاتتظهر

الجهازفيالخرطوشةتحميل
المخففة.والمكتبةالتدفقخليةعلىتحتويوأنهاالخرطوشةإذابةمنتأكد1

خلموجودةالتدفقوخليةلأعلىالوصولنافذةاتجاهيكونبحيثالدرجفيالخرطوشةضع2 خلالدرجأوالخرطوشةتدفعلا.الجهازدا دا
الجهاز.

Closeحدد3 Doorغلاق .البابوغلقالخرطوشةلسحبالباب)(إ
فحصها.تمالتيالمستهلكاتمعلوماتلعرضالشاشةمنالأيسرالجانبعلىلوحةتظهر

سجيل سلمركزإلىالدخولت سل BaseSpaceت
معاً.والتخزينالتشغيلمراقبةأوالتشغيللمراقبةالنظامتهيئةعندBaseSpaceالتسلسلمركزشاشةتظهر

Skipحدد،BaseSpaceالتسلسلمركزمنالحاليالتشغيللفصل1 BaseSpace Sequence Hub Sign Inَّإلىالدخولتسجيل(تخط
).BaseSpaceالتسلسلمركز

رسلالجهازأداءبياناتتزاللا .Illuminaإلىتُ

قفيماالتسلسلبمركزالاتصاللتغيير2 حدحدد،الحاليبالتشغيليتعلّ :التاليةالتهيئةخياراتأ
tRun Monitoring Onlyملفاتبإرسالفقطقمفقط)—التشغيل(مراقبةInterOpالتسلسلمركزإلىBaseSpaceبالمراقبةللسماح

بعد.عن
tRun Monitoring and Storageالتسلسلمركزإلىالتشغيلبياناتبإرسالقموالتخزين)—التشغيل(مراقبةBaseSpaceللسماح

جراءوبعدعنبالمراقبة التحليل.إ
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Signحددثم،BaseSpaceتسلسلبمركزالخاصةالاعتمادبياناتأدخل3 Inالدخول).(تسجيل

رةالعملمجموعاتقائمةظهرتإذا4 Available"المتوفّ Workgroups،"حدىفحدد .إليهاالتشغيلبياناتلتحميلالعملمجموعاتإ
لعندماالقائمةتظهر سجّ متعددة.عملبمجموعاتتُ

Runحدد5 Setupعداد التشغيل).(إ

شغيلعملياتإحدىتحديد الت
Localإلىالدخولتسجيلشاشةظهورحالفي1 Run Managerالمحلي):التشغيل(مدير

aسمأدخل بك.الخاصةالمروروكلمةالمستخدما
bحددLog Inالدخول).(تسجيل

افتراضياً.الدخولتسجيليتطلبلاالدخول.تسجيللطلبالمحليالتشغيلمديرتهيئةتمتإذاالشاشةتظهر

Runقائمةمنتشغيلعمليةحدد2 Nameسم درجالتي،التشغيل)(ا .المحليالتشغيلمديرفيالمحفوظةالتشغيلعملياتتُ
tحددالمحدثة،القائمةلعرضRefresh.(تحديث)
tحددفارغة،قائمةلملءOpen Local Run Managerتشغيل.عمليةإنشاءثمالمحلي)التشغيلمدير(فتح

Openتحديديعمل Local Run Managerفيالمحليالتشغيلمديروفتحالتحكمبرنامجتصغيرعلىالمحلي)التشغيلمدير(فتح
Chromium.

د،تشغيلعمليةلإنشاءالتحكمبرنامجغادرتإذا3 القائمة.لتحديث(تحديث)Refreshحددالتشغيل.عمليةوحددعُ

ري]4 ختيا ا :التشغيلمعلماتعدّلثمومن(تحرير)Editحدد[

aلتغييرRead Typeحددالقراءة)،(نوعSingle Readأومفردة)(قراءةPaired Endالطرفين)مزدوجة(قراءة.
bحدةدورةأضف.2رقموالقراءة1رقمالقراءةمنلكلٍدورة151إلى26منأدخلالقراءة،دوراتعددلتغيير منالمطلوبالعددإلىوا

الدورات.
cحددأوالموقعإلىالمسارأدخلالحالية،التشغيللعمليةالإخراجمجلدلتغييرBrowse(تصفح)إليهوانتقل.
dحددSave،(حفظ)المحلي.التشغيلومديرالتحكمبرنامجمنكلفيالتشغيلتحديثإلىيؤديمما

Startحدد5 Runجراءلتهيئةالتشغيل)(بدء .التشغيلقبلمافحصإ

شغيلقبلمافحوصاتمراجعة الت
خليةخلالالكاشفةالمادةويمررالخرطوشةسداداتالتدفقفحصيخترقالتدفق.منوالتحققالجهازمنالتحققالتشغيلقبلمافحوصاتتتضمّن
عادةتصبححتىالتدفق ستخدامإ يبدأ.أنبعدممكنغيرأمرًاالمستهلكاتا

التشغيل.قبلمافحوصاتلاستكمالدقيقة15حواليانتظر1
التشغيل.بدءتمأنهإلىالجرسصوتيشيرالنظام،صوتكتميتملمماالفحوصات.اكتمالنجاحبعدتلقائياًالتشغيلعمليةتبدأ

تنبيه
جراءخلالالبابفتحيتسببأنيمُكن التشغيل.عمليةبفشلالتشغيلخلالأوالتشغيلقبلمافحوصاتإ

عادةRetryحدد،الجهازفحوصاتخلالخطأأيحدثحالفي2 جراءلإعادةالمحاولة)(إ .الفحصإ
حديكونعندماالتدفق.فحصالجهازفحصيسبق متحركّاً.الشريطفستجدالتقدم،قيدالفحوصاتأ

جعخطأ،حدوثتكررحالفي3 .40الصفحةفيالخطأرسالةتحليلرا

شغيلتقدّممراقبة الت
.26الدورةبعدالتسلسلشاشةعلىظهورهاعندوالمقاييسالتشغيلتقدّمراقب1
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الوصفمقياس

سبةQ30%الجودةدرجة1القراءة سيةللاستدعاءاتالمئويةالن .30≥جودةدرجةذات1رقمللقراءةالأسا

سبةQ30%الجودةدرجة2القراءة سيةللاستدعاءاتالمئويةالن .30≥جودةدرجةذات2رقمللقراءةالأسا

سبة سبةالفلترمنالعناقيدلمرورالمئويةالن الجودة.فلاترمنمرتالتيللعناقيدالمئويةالن

سبةمشغول% عناقيد.علىتحتويتدفقخليةلمجمعاتالمئويةالن

سيةالاستدعاءاتمنالمتوقعالعددالمتوقعالإجماليالناتج شغيل.الأسا للت

Processحددثمّومنالتحكم،برنامجقائمةحدد،الأخرىالتشغيلعملياتوالملفنسخلمراقبة2 Managementالعملية)(إدارة.

المستهلكاتتفريغ
Ejectحددالتسلسل،اكتمالعند1 Cartridgeخراج الخرطوشة).(إ

خرج الجهاز.منالمستخدمةالخرطوشةالبرنامجيُ

الدرج.منالخرطوشةأزل2

الخرطوشة.منالتدفقخليةأزل3

منطقتك.فيبهاالمعمولللمعاييروفقاًإلكترونية،مكوناتعلىتحتويالتيالتدفق،خليةمنتخلص4

منطقتك.فيبهاالمعمولللمعاييروفقاًمستخدمةكاشفةموادعلىتحتويالتيالخرطوشة،منتخلص5
جراءيعُدّلا صيتمالسوائلياتلأننظرًاضرورياًأمرًاالتشغيلبعدالغسيلإ الخرطوشة.معمنهاالتخلّ

تحذير
شفمنالمجموعةهذهتحتوي ىالكوا حتملكيميائيةموادعل لإصابةتحدثأنيمكنخطرة.تكونأنيُ طريقعنالشخصيةا

ستنشاق كا لاعهاالمواد،تل كفيبماالحماية،معداتارتدِوالعين.للجلدوملامستهاوابت زات،العين،واقيةذل ومعطفوالقفا
شفمعتعاملللمخاطر.التعرضلتجنبالمناسبالمختبر رهاالمستخدمةالكوا تباعتبا امنهاوتخلصكيميائيةنفايا وفقً
لإقليمية،واللوائحللقوانين جعبالسلامة،والمتعلقةوالصحيةالبيئيةالمعلوماتعلىللحصولبها.المعمولوالمحليةوالوطنية،ا را
.support.illumina.com/sds.htmlعلى)SDS(السلامةبياناتورقة

Closeحدد6 Doorغلاق .الرئيسيةالشاشةإلىوالعودةالصينيةتحميللإعادةالباب)(إ
الخرطوشة.إزالةالمستشعراتوتؤكدتلقائياًالدرجتحميلالبرنامجيعُيد

شغيلإعداد سلت سل اليدوي)(الوضعالت
عداد جراءالتحكمبرنامجفيالتشغيلمعلماتتخصيصيعنياليدويالوضعفيتشغيلعمليةإ ختيارك.منتطبيقباستخدامالجهازخارجتحليلوإ ا
بللتحليل.الإخراجمجلدفيالبياناتالبرنامجيحفظ إضافية.خطوةFASTQبتنسيقملفاتإنشاءيتطلّ

ستخداموالتعاون،التشغيل،لتحليلالنظامتهيئةتمإذا1 للتشغيل:عينةورقةإنشاء،BaseSpaceتسلسلمركزتخزينوا

aجهازعينةورقةقالببتنزيلقمiSeq iSeqبرنامجتنزيلاتصفحةمناليدويللوضع100 100.
bأن:منتأكدالحاجة.حسبالقالبعدّل

tّ2المؤشرمحولتسلسلاتتعُد)i5(جعالاتجاهات،علىللاطلاعالصحيح.الاتجاهفي رقم(مستندIlluminaمحولتسلسلاترا
1000000002694(.

tطابق عدادوشاشةالعينةورقتيمنكلٍفي1رقمالقراءةحقلفي151أدخلالمثال،سبيلعلىالتحكم.برامجقيمالعينةورقةقيمتُ إ
التشغيل.

cحفظ .csvبتنسيقملففيالقالبا

(التسلسل).Sequenceحددالتحكم،برنامجفي2
خرجبزاوية،البابالبرنامجيفتح عدادشاشاتمنسلسلةعرضويبدأالدرج،ويُ التشغيل.إ

ري]3 ختيا ا الشاشة.علىتظهرالتيالمطالباتلعرض(مساعدة)Helpحدد[
إضافية.إرشاداتلتوفيرشاشةأيعلىالمساعدةتوجيهاتتظهر

ستند 07ARAإصدار1000000036024رقمالم

لاستخداملأغراض خصصغيرفقط.البحثيا لاستخداممُ لإجراءاتفيل صية.ا التشخي
26

سلجهازدليل سل iSeqالت 100

http://support.illumina.com/sds.html
https://support.illumina.com/sequencing/sequencing_instruments/iseq-100/downloads.html


الجهازفيالخرطوشةتحميل
المخففة.والمكتبةالتدفقخليةعلىتحتويوأنهاالخرطوشةإذابةمنتأكد1

خلموجودةالتدفقوخليةلأعلىالوصولنافذةاتجاهيكونبحيثالدرجفيالخرطوشةضع2 خلالدرجأوالخرطوشةتدفعلا.الجهازدا دا
الجهاز.

Closeحدد3 Doorغلاق .البابوغلقالخرطوشةلسحبالباب)(إ
فحصها.تمالتيالمستهلكاتمعلوماتلعرضالشاشةمنالأيسرالجانبعلىلوحةتظهر

سجيل سلمركزإلىالدخولت سل BaseSpaceت
معاً.والتخزينالتشغيلمراقبةأوالتشغيللمراقبةالنظامتهيئةعندBaseSpaceالتسلسلمركزشاشةتظهر

Skipحدد،BaseSpaceالتسلسلمركزمنالحاليالتشغيللفصل1 BaseSpace Sequence Hub Sign Inَّإلىالدخولتسجيل(تخط
).BaseSpaceالتسلسلمركز

رسلالجهازأداءبياناتتزاللا .Illuminaإلىتُ

قفيماالتسلسلبمركزالاتصاللتغيير2 حدحدد،الحاليبالتشغيليتعلّ :التاليةالتهيئةخياراتأ
tRun Monitoring Onlyملفاتبإرسالفقطقمفقط)—التشغيل(مراقبةInterOpالتسلسلمركزإلىBaseSpaceبالمراقبةللسماح

بعد.عن
tRun Monitoring and Storageالتسلسلمركزإلىالتشغيلبياناتبإرسالقموالتخزين)—التشغيل(مراقبةBaseSpaceللسماح

جراءوبعدعنبالمراقبة التحليل.إ

Signحددثم،BaseSpaceتسلسلبمركزالخاصةالاعتمادبياناتأدخل3 Inالدخول).(تسجيل

رةالعملمجموعاتقائمةظهرتإذا4 Available"المتوفّ Workgroups،"حدىفحدد .إليهاالتشغيلبياناتلتحميلالعملمجموعاتإ
لعندماالقائمةتظهر سجّ متعددة.عملبمجموعاتتُ

Runحدد5 Setupعداد التشغيل).(إ

شغيلمعلماتإدخال الت
Runحقلفي1 Nameسم الحالي.التشغيللتحديدتريدهالذيالمميزالاسمأدخلالتشغيل)،(ا

سميحتويأنيمكن حرفعلىالتشغيلعمليةا سفلية.وشرطووصلات،رقمية،أبجديةأ

حدحددالقراءة،لنوع2 التالية:الخياراتأ
tوالأسرع.الأبسطالخياروهيمفردة،تسلسلقراءةبإجراءقم—مفردةقراءة
tعلىجودةذاتبياناتتنشئوالتيتسلسل،قراءتينبإجراءقم—مقترنةنهاية دقة.أكثرمحاذاةوتوفرأ

قراءة.كلفيلإجرائهاالدوراتعددأدخلالقراءة،لدورةبالنسبة3
tحدةدورةأضف،2والقراءة1للقراءة الدورات.منالمطلوبالعددإلىوا
tلتشغيلPhiX،كليهما.المؤشرمجاليفي0أدخلفقط
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Read(راءة الدوراتعدد(ق

151–126القراءة

10حتى1المؤشر

10حتى2المؤشر

151–226القراءة

سلسلالإضافية.الدورةذلكفيبمانفسها،1القراءةقيمةعادةًتكون—2القراءة سلسل،i7المؤشرمحول1المؤشريُ محول2المؤشرويُ
i5المؤشر

(المتقدم):Advancedالوضعبتحديدقمالعينة،ورقةتحميلأوالحاليةالتشغيللعمليةالإخراجمجلدموقعلتحديد4
tحددأوالإخراجمجلدبموقعالخاصالمسارأدخلالإخراج،مجلدحقلفيBrowse(تصفح)إليهوانتقل.
tحددأوالعينةورقةبموقعالخاصالمسارأدخلالعينة،ورقةحقلفيBrowse(تصفح)إليهوانتقل.

Startحدد5 Runجراءلتهيئةالتشغيل)(بدء .التشغيلقبلمافحصإ

شغيلقبلمافحوصاتمراجعة الت
خليةخلالالكاشفةالمادةويمررالخرطوشةسداداتالتدفقفحصيخترقالتدفق.منوالتحققالجهازمنالتحققالتشغيلقبلمافحوصاتتتضمّن
عادةتصبححتىالتدفق ستخدامإ يبدأ.أنبعدممكنغيرأمرًاالمستهلكاتا

التشغيل.قبلمافحوصاتلاستكمالدقيقة15حواليانتظر1
التشغيل.بدءتمأنهإلىالجرسصوتيشيرالنظام،صوتكتميتملمماالفحوصات.اكتمالنجاحبعدتلقائياًالتشغيلعمليةتبدأ

تنبيه
جراءخلالالبابفتحيتسببأنيمُكن التشغيل.عمليةبفشلالتشغيلخلالأوالتشغيلقبلمافحوصاتإ

عادةRetryحدد،الجهازفحوصاتخلالخطأأيحدثحالفي2 جراءلإعادةالمحاولة)(إ .الفحصإ
حديكونعندماالتدفق.فحصالجهازفحصيسبق متحركّاً.الشريطفستجدالتقدم،قيدالفحوصاتأ

جعخطأ،حدوثتكررحالفي3 .40الصفحةفيالخطأرسالةتحليلرا

شغيلتقدّممراقبة الت
.26الدورةبعدالتسلسلشاشةعلىظهورهاعندوالمقاييسالتشغيلتقدّمراقب1

الوصفمقياس

سبةQ30%الجودةدرجة1القراءة سيةللاستدعاءاتالمئويةالن .30≥جودةدرجةذات1رقمللقراءةالأسا

سبةQ30%الجودةدرجة2القراءة سيةللاستدعاءاتالمئويةالن .30≥جودةدرجةذات2رقمللقراءةالأسا

سبة سبةالفلترمنالعناقيدلمرورالمئويةالن الجودة.فلاترمنمرتالتيللعناقيدالمئويةالن

سبةمشغول% عناقيد.علىتحتويتدفقخليةلمجمعاتالمئويةالن

سيةالاستدعاءاتمنالمتوقعالعددالمتوقعالإجماليالناتج شغيل.الأسا للت

Processحددثمّومنالتحكم،برنامجقائمةحدد،الأخرىالتشغيلعملياتوالملفنسخلمراقبة2 Managementالعملية)(إدارة.

المستهلكاتتفريغ
Ejectحددالتسلسل،اكتمالعند1 Cartridgeخراج الخرطوشة).(إ

خرج الجهاز.منالمستخدمةالخرطوشةالبرنامجيُ

الدرج.منالخرطوشةأزل2

الخرطوشة.منالتدفقخليةأزل3

منطقتك.فيبهاالمعمولللمعاييروفقاًإلكترونية،مكوناتعلىتحتويالتيالتدفق،خليةمنتخلص4

منطقتك.فيبهاالمعمولللمعاييروفقاًمستخدمةكاشفةموادعلىتحتويالتيالخرطوشة،منتخلص5
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جراءيعُدّلا صيتمالسوائلياتلأننظرًاضرورياًأمرًاالتشغيلبعدالغسيلإ الخرطوشة.معمنهاالتخلّ

تحذير
شفمنالمجموعةهذهتحتوي ىالكوا حتملكيميائيةموادعل لإصابةتحدثأنيمكنخطرة.تكونأنيُ طريقعنالشخصيةا

ستنشاق كا لاعهاالمواد،تل كفيبماالحماية،معداتارتدِوالعين.للجلدوملامستهاوابت زات،العين،واقيةذل ومعطفوالقفا
شفمعتعاملللمخاطر.التعرضلتجنبالمناسبالمختبر رهاالمستخدمةالكوا تباعتبا امنهاوتخلصكيميائيةنفايا وفقً
لإقليمية،واللوائحللقوانين جعبالسلامة،والمتعلقةوالصحيةالبيئيةالمعلوماتعلىللحصولبها.المعمولوالمحليةوالوطنية،ا را
.support.illumina.com/sds.htmlعلى)SDS(السلامةبياناتورقة

Closeحدد6 Doorغلاق .الرئيسيةالشاشةإلىوالعودةالصينيةتحميللإعادةالباب)(إ
الخرطوشة.إزالةالمستشعراتوتؤكدتلقائياًالدرجتحميلالبرنامجيعُيد
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الصيانة4الفصل
صلبالقرصمساحةمسح 30ال

ت 30البرنامجتحديثا
ستبدال حا رشّ 31الهواءمُ

زنقل 33الجها

الصلبالقرصمساحةمسح
عملياتلحذفالتاليةالخطواتاتبعمنخفضة،المساحةتكونعندماالصلب.القرصمساحةمنجيجابايت2حواليالتسلسلتشغيلعمليةتتطلب
المساحة.ومسحالمكتملةالتشغيل

Processحددالتحكم،برنامجقائمةمن1 Managementالعملية).(إدارة
Processشاشةتظهر Managementالصلب.القرصعلىالمحفوظةالتشغيلبعملياتقائمةمعالعملية)(إدارة

(حذف).Deleteحددحذفها،تريدالتيالتشغيللعمليةبالنسبة2
التشغيل.مجلدمننسخةيعُدّالذيالإخراجبمجلدالاحتفاظيتمالمحلي.التشغيلمجلدحذفإلىالتشغيلعمليةحذفيؤدي

التشغيل.عمليةحذفلتأكيد(نعم)Yesحددالحوار،مربعفي3

حذفها.تريدتشغيلعمليةلكل3و2الخطواتكرر4

التسلسل.شاشةإلىوالعودةالعمليةإدارةبإغلاققمالانتهاء،عند5

البرنامجتحديثات
حدثلديهبكالخاصالنظامأنالبرنامجتحديثيضمن البرنامجتتضمنوالتيالنظام،مجموعةفيالبرنامجتحديثاتتجميعيتموالإصلاحات.الميزاتأ
التالي:

tالتحكمبرنامجiSeq

tجهازصيغiSeq 100

tالعالميةالنسخخدمة
tالفعليالوقتفيالتحليل
tفقط)العملإطار(فيالمحليالتشغيلمدير

ملاحظة

ضمنة.غيرالتحليلنماذجفإنالنظام،مجموعةفيالمحليالتشغيلمديرتضمينمنالرغمعلى الحاجةحسبمنفصلةبصورةبتثبيتهمقممُ
المحلي.التشغيلمديردعمصفحاتمنالتحليلنماذجبرنامجإلىبالوصولقم.sbsadminالمسؤولحسابباستخدام

يدوياً:أوتلقائياًالبرامجتحديثاتبتنزيليقومبحيثالنظامتهيئةتتم
tت بتثبيتها.يمُكنكحتىBaseSpaceالتسلسلمركزمنتلقائياًالتحديثاتتنزيليتم—التلقائيةالتحديثا إلابالإنترنتالاتصالالخيارهذايتطلّ

بلاأنه حدإنشاءيتطلّ .BaseSpaceالتسلسلمركزعلىالحساباتأ

tت خله.حفظهاتمالذيالموقعمنتثبيتهاويتممحمول؛جهازعلىأومحلياًحفظهاويتمالويب،منيدوياًالتحديثاتتنزيليتم—اليدويةالتحديثا دا
بالإنترنت.اتصالاًالخيارهذايتطلبلا

االبرنامجتحديثتثبيت تلقائيً
.sbsadminالتشغيلنظامحسابإلىانتقل1

Softwareحددثمومنالتحكم،برنامجقائمةحدد2 Updateالخاصبالبرنامج.التحديثحوارمربعلفتحالبرنامج)(تحديث
حدتوفرعندتنبيهاًتلقائيةتحديثاتلإجراءتهيئتهاتمتالتيالأنظمةتعرض البرامج.تحديثاتأ

حدحددتحديث،وجودمنللتحقق3 التالية:الخياراتأ
tCheck for Updateالبرنامج.تحديثاتمنتحققالتحديثات)—من(التحقق
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tAutocheck for Updatesوجودمنتلقائياًللتحققالنظامبتهيئةوقمللبرنامج،تحديثوجودمنتحققالتحديثات)—منالتلقائي(التحقق
المستقبل.فيتحديثات

التلقائية.التحديثاتلإجراءتهيئتهاتتملمولكنبالإنترنتالمتصلةالأنظمةفيمرئيةالخياراتهذه

البرنامج.منالجديدالإصدارلتنزيل(تحديث)Updateحدد4
غلاقيتمالتنزيل،اكتمالعند التثبيت.معالجويظهرالتحكمبرنامجإ

(تثبيت).Installحددالتثبيت،معالجفي5

ملاحظة
حدإلغاءيؤدي جراؤهاتمتغييراتأيالحالية.النقطةعندالتحديثتوقفإلىالتثبيتاكتمالقبلالتحديثاتأ يتمالإلغاءنقطةعلىإ

تثبيتها.يتملاأوالسابقالإصدارإلىإرجاعها

غلق).Closeحددالتثبيت،اكتمالعند6 )

خترالتسجيل،محررظهورحالفي7 (نعم).Yesا
مبرنامجيعُيد جراءيتمتلقائياً.التشغيلالتحكّ عادةبعدتلقائياًالثابتةللبرامجتحديثأيإ التشغيل.إ

االبرنامجتحديثتثبيت يدويً
.sbsadminالتشغيلنظامحسابإلىانتقل1

iSeqالتسلسلجهازدعمصفحةمن.*)exe(الحزمةمثبتبتنزيلقممتاحاً،البرنامجتحديثيكونعندما2 حفظ.100 تا ذاكرةبمحركّالمثبّ
محلية.أومحمولة

تبحفظقمتإذا3 إلىللوصولالحاجةحسبالجهازحركالخلف.منالجهازفيUSBبمنفذالمحركّبتوصيلقمالمحمولة،الذاكرةبمحركّالمثبّ
الخلف.

Softwareحددالتحكم،برنامجمن4 Updateالتحكم.برنامجقائمةمنالبرنامج)(تحديث

كمنالتثبيتبتوسيعقمالبرنامج،تحديثحوارمربعفي5 كرةمحر ا .محمولأومحليذ

ح)Browseحدد6 المثُبت.إلىللانتقال(تصفّ

التثبيت.لبدء(تحديث)Updateحدد7
غلاقيتم التثبيت.معالجويظهرالتحكمبرنامجإ

(تثبيت).Installحددالتثبيت،معالجفي8

ملاحظة
حدإلغاءيؤدي جراؤهاتمتغييراتأيالحالية.النقطةعندالتحديثتوقفإلىالتثبيتاكتمالقبلالتحديثاتأ يتمالإلغاءنقطةعلىإ

تثبيتها.يتملاأوالسابقالإصدارإلىإرجاعها

غلق).Closeحددالتثبيت،اكتمالعند9 )

خترالتسجيل،محررظهورحالفي10 (نعم).Yesا
مبرنامجيعُيد جراءيتمتلقائياً.التشغيلالتحكّ عادةبعدتلقائياًالثابتةللبرامجتحديثأيإ التشغيل.إ

ستبدال حا الهواءمرُشّ
ح رشّ سفنجيةقطعةهوالهواءمُ حدةمرةللاستخدامقابلةإ يوا إلىالمخلفاتدخولوتمنعصحيحةبصورةالتبريدتضمنالجهاز.خلفالمروحتينويغُطّ
حدهواءبمرشحويزودالجهازشحنيتمالنظام. خرمركبوا حتياطي.وآ منشراؤهايمُكنأوالضمانفيمشمولةالإضافيةالغيارقطعتكونا

Illumina.

طالب حبتغييرالبرنامجيُ شهرستةكلالهواءمرشّ عدادهبدءمنذأ حلاستبدالالتاليةالتعليماتاتبعمرة.لأولإ رشّ الصلاحية.منتهيالهواءمُ
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بسهولة.منهالخلفيالجانبإلىالوصوليمُكنكبحيثالجهازضع1

التالي.التوضيحيالرسمفييظهركمالفصلهاالعلويةاللوحةمنالأيمنالجانبعلىاضغطالجهاز،منالخلفيالجانبعلى2

الجهاز.مناللوحةأزل3

حأزل4 صاللوحةوسطمنالإسفنجيالهواءمرشّ منه.وتخلّ

حبتركيبقم5 رشّ خلجديدهواءمُ لتثبيته.عليهواضغطاللوحةدا
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خلالاثنيناللوحةخطاّفيّأدخل6 خصصةالفتحاتدا مكانها.فياللوحةبتركيبوقمالجهازفيلهاالمُ

عد7 الأصلي.موضعهإلىالجهازأ

Filterحدد8 Changedللمتابعة.الفلتر)تغيير(تم

الجهازنقل
iSeqالتسلسلجهازموقعإعداددليلفيالموضحةالمتطلباتيلبيالجديدالموقعأنمنتأكدبسلامة.الجهازلنقلالتاليةالتعليماتاتبع رقم(مستند100

1000000035337(.

جعالقسمهذافتخطّالجهاز،بإرجاعستقومكنتإذا .47الصفحةفيالمتقدمةالاستبدالعمليةورا

Shutحددالقائمة،من1 Down Systemغلاق النظام).(إ

تدريجياً.الضوءيخفتحتىالجهازمنالأيسرالجانبعلىالطاقةزرعلىالاستمرارمعاضغطالإغلاق،لأمريستجيبلاالنظامكانحالفي2

الخلفية.باللوحةالموجودالكهربائيالفصلمفتاحمن)Ο(الجانبعلىالإغلاقزرعلىاضغطالطاقة،زرينبضعندما3
الطاقة.تشغيلإيقافبعدالنبضفيالطاقةزريستمرقد

ل الكهربائيالفصلمفتاحموقع7الشك

الخلفية.باللوحةالموجودالمترددالتيارطاقةمأخذمنثمومنالحائط،مقبسمنالطاقةسلكافصل4

الخلفية.باللوحةالموجودالإيثرنتمنفذمنثمممكناً،ذلككانإذاالحائط،مقبسمنالإيثرنتكبلافصل5

خفض6 المراقبة.شاشةا

به.المرغوبالموقعإلىالجهازانقل7
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برطلاً)35(كجم15.9الجهازيزن لرفعه.شخصينويتطلّ

المراقبة.شاشةارفع8

الإيثرنت.بمنفذالإيثرنتكبلبتوصيلفقمبالشبكة،متصلاًالجهازكانإذا9

الحائط.بمقبسبتوصيلهقمثمالخلفية،باللوحةالموجودالمترددالتياربمدخلالطاقةسلكبتوصيلقم10

الكهربائي.الفصلمفتاحمن)I(الجانبعلىالطاقةزرعلىاضغط11

عليه.اضغطالطاقة،زرينبضعندما12

ل الطاقةزرموقع8الشك

.Windowsالتشغيلنظامإلىالدخولبتسجيلقمالتشغيل،نظامتحميليتمعندما13
التهيئة.اكتمالعندالرئيسيةالشاشةتظهرالنظام.وتهيئةالتحكمبرنامجتشغيليجري

ستند 07ARAإصدار1000000036024رقمالم

لاستخداملأغراض خصصغيرفقط.البحثيا لاستخداممُ لإجراءاتفيل صية.ا التشخي
34

سلجهازدليل سل iSeqالت 100



التسلسلإخراجAالملحق 
ىعامةنظرة 35الفعليالوقتفيالتحليلعل
37الفعليالوقتفيالتحليلعملسير

الفعليالوقتفيالتحليلعلىعامةنظرة
لإجراءالصورمنالكثافاتالبرنامجيستخرجالتسلسل،تشغيلأثناءبالجهاز.الخاصالتحكمكمبيوترعلىالفعليالوقتفيالتحليلبرنامجيعمل

الأساسي.للاستدعاءالجودةدرجاتبتعيينيقومثمّومنالأساسي،الاستدعاء
iSeqالتسلسلجهازيستخدم 2الفعليالوقتفيالتحليلبرنامجبينالتواصليجريالفعلي.الوقتفيبالتحليلالخاصRTA2برنامجتطبيق100

)RTA2(جهةخلالمنالتحكموبرنامج )،RTA2(2الفعليالوقتفيالتحليلبرنامجإنهاءتمإذاالمشتركة.الذاكرةوملفاتHTTPالإنترنتشبكةوا
سئنافيتمفلن التشغيل.بياناتحفظيتمولنالمعالجةا

ملاحظة
التسلسل.تحليلعارضفيالفهرستبويبعلامةتضمينيتململذاالبياناتموزّعنظامأداءحسابيتملم

الإدخالملفات
ب جلمنالتاليةالإدخالملفاتRTA2يتطلّ المعالجة:أ

tالمحلية.النظامذاكرةفيالمتضمنةالشرائحصور
tبتنسيقالفعليالوقتفيالتحليلتهيئةملفXML.

tRunInfo.xml،التشغيل.بدايةفيتلقائياًبإنشائهالتحكمبرنامجيقومالذي
ى خلالمنلا.أممحددًاالإخراجمجلدكانإذاوماRunInfo.xmlموقعحولمعلوماتيتضمّنالذيالتحكمبرنامجمنالأوامرRTA2يتلقّ

RunInfo.xml،يقومRTA2سمبقراءة التدفق.خليةفيالشرائحوعددبمؤشر،مرتبطةالقراءةكانتإذاوماالدورات،وعددالتشغيل،ا

الإخراجملفات
سطةالمحددةالتدفقخليةفيصغيرةتصويرمناطقوهيشرائح،صورةفيRTA2إلىالذاكرةفيالصورتمُرر حدة.كاميراعرضبوا تحتويوا
iSeqتدفقخلية 100 i1شريحة.16على
لةالفلترةوملفاتالأساسيةالاستدعاءملفاتمنمجموعة)RTA2(2الفعليالوقتفيالتحليلبرنامجينُتجالصور،هذهمن سجّ جودةبدرجاتالمُ

لية.كنتائجعالية الأولية.النتائجإنشاءالأخرىالملفاتتدعمأوّ

صفالملفنوع لاسموالموقع،الملف،و وا

سيةالاستدعاءملفات ستدعاءملفداخلمتضمنةتحليلهاتمشريحةكلتوجدالأسا سي،ا سا علىالمجمعالملفيحتويدورة.لكلواحدملففيتجميعهاويتمأ
سيالاستدعاء قترنةجودةدرجاتوسجلالأسا عنقود.لكلمُ

Data\Intensities\BaseCalls\L001
]Cycle].bcl.bgzf،الدورة]حيث سيالاستدعاءملفاتضغطيتمأرقام.أربعةمنالمكونالدورةرقمتمثل[ ستخدامالأسا با

.gzipالملفاتضغطبرنامج

الاستدعاءفهرسملفات
سي الأسا

سيالاستدعاءفهرسملفيحفظ شريحةمعلوماتالأسا شريحةرقمعلىالفهرسملفويحتويالأصلية.ال لكلالعناقيدوعددال
شريحة.

Data\Intensities\BaseCalls\L001
]Cycle].bcl.bgzf.bci

التدفق.خليةفيعنقودلكلوصسإحداثياتعلى)s.locs(واحدعنقودموقعملفيحتويالعنقودمواقعملف
Data\Intensities(البيانات\الكثافات )

s.locs

شاءيتمالفلتر.منستمرالعناقيدكانتإذاماالفلترملفاتتحددالفلترملفات شاءيتمشريحة.لكلواحدفلترملفإن 26الدورةفيالفلترملفاتإن
ستخدام البيانات.مندورة25با

Data\Intensities\BaseCalls\L001
s_[lane].filter
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صفالملفنوع لاسموالموقع،الملف،و وا

شغيللجودةالفعليالوقتمقاييسInterOpملفات شغيل.عمليةمدارعلىتحديثهايتمالتيالت ساتعلىالثنائيةالملفاتهذهتحتويالت شرائح،قيا ال
ستوىعلىومقاييسوالدورة سل.تحليلعارضفيالمقاييسلعرضضروريةأنهاكماالقراءة،م سل الت
InterOpمجلد

فيالتحليلبرنامجتهيئةملف
)RTA(الفعليالوقت

شغيل.معلماتقوائم شاءتمالت شغيل،بدايةفيالإن التحليلبرنامجيحددهاالتيوالقيمالمدخلاتتهيئةملفمنالقيمالملفيجمعالت
).RTA2(2الفعليالوقتفي

RTAConfiguration.xmlالجذر]،[مجلد

شغيلمعلوماتملف سمبإدراجيقوم*الت شغيل،ا شرائح.القطاعاتوعددالفهرس،قراءاتإحدىهيالقراءةكانتإذاوماقراءة،لكلالدوراتوعددالت وال
شاؤهتم شغيل.بدايةفيإن الت
]Root folder]، RunInfo.xml

شرائحالمصغرةالصورالمصغرةالصورملفات التدفق.خليةل
Images\L001\C[X.1[—دورة.لكلواحدفرعيومجلدممرلكلواحدمجلدفيالملفاتتخزينيتم

s_[lane]_[tile].jpg—شريحة.رقمعلىالمصغرةالصورةتحتوي ال

شاؤهتم* سطةإن شاء)RTA2(2الفعليالوقتفيالتحليلبرنامجيقومالتحكم.برنامجبوا الجدول.فيالمدرجةالأخرىالملفاتجميعبإن

Localيحول Run Managerتسلسلومركزالمحلي)التشغيل(مديرBaseSpaceستدعاءاتملفات عدا عندتلقائياً.FASTQملفاتإلىالقوا
ستخدماليدوي،الوضعفيالتسلسل دعمصفحاتمنالبرنامجبتنزيلقم.FASTQملفاتلتحويلbcl2fastqتحويلبرنامجمنالأحدثالإصدارا
.Illuminaموقععلىbcl2fastqتحويلبرنامج

سم والمسارالإخراجمجلدا
لالذيالإخراج،مجلدمنالتشغيلبياناتإلىبالوصولقمتشغيل.عمليةلكلالتشغيلومجلدالإخراجمجلدبإنشاءتلقائياًالتحكمبرنامجيقوم حدىيمُثّ إ
دنسخ ستخداملأغراضمخصصاًالتشغيلمجلديعُدّالتشغيل.مجلّ النظام.ا
حدد التالي.التنسيقباستخدامالمجلدبتسميةالتحكمبرنامجيقوم.:\Dعلىافتراضياًتحديدهيتمولكنالمستخدم،قبِلمنالإخراجمجلدمساريُ

لالتنسيق مثا

>YYYYMMDD>_<Instrument ID>_<Run Number>_<Flow Cell ID<20180331_FFSP247_4_BNS417-05-25-12

حدبمقدارالتشغيلعملياتحسابيزيد التدفق.وخليةالجهازالتسلسليةالأرقامتعُرّفالتشغيل.عمليةالنظامفيهايجريمرةكلفيوا
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الإخراجمجلدبنية
Recipe—حددالصيغةملف للتشغيل.المُ

Logs—الأخرى.والأحداثالتشغيلية،والخطواتالجهاز،تحليلاتتوضحالتيالسجلملفات

Config—عدادات للتشغيل.التهيئةإ

RunParameters.xml

RunInfo.xml

CopyComplete.txt

RunCompletionStatus.txt

RTAComplete.txt

RTAConfiguration.xml

Data

Intensities

BaseCalls

L001

s.locs

InterOp

صور

SampleSheet.csv—العينة.بيانأوالعينةأوراق

RTALogsحداثتسردالسجلملفات—الفعلي)الوقتفيالتحليل(سجلات ).RTA2(2الفعليالوقتفيالتحليلبرنامجأ

الأخطاءمعالجة
الأخطاءتسجيلتم).RTA(الفعليالوقتفيالتحليلسجلاتمجلدفيوكتابتهاالسجلملفاتبإنشاء)RTA2(2الفعليالوقتفيالتحليلبرنامجيقوم
.TSVالملفبتنسيقالأخطاءملففي

المعالجة:نهايةفيالنهائيالناتجوجهةإلىالتاليةوالأخطاءالسجلاتملفاتنقلتم
t*GlobalLog.tsv*حداثيلخص المهمة.التشغيلأ
t*Error.tsv*التشغيل.أثناءحدثتالتيالأخطاءيسرد
t*WarningLog.tsv*التشغيل.أثناءحدثتالتيالتحذيراتيسرد

الفعليالوقتفيالتحليلعملسير
كثافةاستخراج عنقود.لكلالكثافةقيمةيحددال

صحيح رةت طاو المطاورة.قبلوماالمطاورةآثاريصححالم

لاستدعاء لأساسيا سيالاستدعاءيحددا عنقود.لكلالأسا

عيين تت رجا ستدعاءلكلالجودةدرجةيعينالجودةد سي.ا سا أ
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ستخراج الكثافةا
ستخراجيقوم حدىفينانومجمعلكلالكثافةقيمةبحسابالكثافةا المحددة.الصورإ

المطاورةتصحيح
حدفينوويحمضشريطكليمتدالتسلسل،تفاعلأثناءفي حدةبقاعدةالعناقيدأ شريطيخرجعندماالمطاورةقبلوماالمطاورةتحدثدورة.لكلوا
الحالية.الدمجدورةخلالالطورمن
tفعندالمطاورةتحدث حدىتخلّ عد.إ القوا
tحدىتتقدمعندماالمطاورةقبلماعمليةتحدث عد.إ القوا

ل المطاورةقبلوماالمطاورة9الشك

Aحدىمعقراءة عدإ المطاورةبمرحلةتمرّالتيالقوا
Bحدىمعقراءة عدإ المطاورةقبلمابمرحلةتمرّالتيالقوا

التشغيل.عمليةطوالدورةكلفيالبياناتلجودةالأقصىالحدمنيزيدوالذيقبلها،وماالمطاورةتأثيراتRTA2يصحح

الأساسيالاستدعاء
حدىالأساسيالاستدعاءيحدد عدإ iSeqالتسلسلجهازيستخدممحددة.بدائرةمعينةشريحةفيعنقودلكل)TأوGأو،Cأو،A(القوا تسلسلا100ً

حدة،صبغةباستخدام حدةصبغةيتطلبفهووا عدالبياناتتشفيربغرضوصورتينوا الأربعة.للقوا
حدةصورةمنالمستخرجةالكثافاتعنينتج حدةكلتتطابقمتميزة،تجمهراتأربعةثانيةصورةبنتيجةومقارنتهاوا حدمعمنهاوا النيوكليوتيدات.أ
عنقود.كلإليهاينتميجمهرةأيالأساسيالاستدعاءيحدد

ل العنقوديةالكثافاتتصور10الشك
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غةالقاعدة صب صورةفيال لأولىال غةا صب صورةفيال صورنتائجالثانيةال رنتهاتمتالتيال مقا

TقواعدهيالصورتينكلتافيكثافةتظُهرالتيالعناقيدالعملقيدالعملقيدT.

Aقواعدهيفقطالأولىالصورةفيكثافةتظُهرالتيالعناقيدالعملمتوقف عنالعملقيدA.

CقواعدهيفقطالثانيةالصورةفيكثافةتظُهرالتيالعناقيدالعملقيدالعملعنمتوقفC.

GقواعدهيصورةأيفيكثافةتظهرلمالتيالعناقيدالعملعنمتوقفةالعملعنمتوقفG.

سيةالاستدعاءات1الجدول سلفيالأسا سل الواحدةبالصبغةالت

الفلترمنالعناقيدمرور
يلاالتيالقراءاتلإزالةالتشغيلأثناءالأوليةالبياناتبفلترة)RTA2(2الفعليالوقتفيالتحليليقوم تتمالبيانات.جودةمستوىمنالأدنىالحدّتلبّ
خلةالعناقيدإزالة المنخفضة.الجودةذاتوالعناقيدالمتدا
حادية،بصبغةللتسلسلبالنسبة الاستدعاءالكثافة)نقاء(قياسنقاءلتحديدالجمهرةعلىقائماًنظاماً)RTA2(2الفعليالوقتفيالتحليليستخدمأ

ستدعاءمنأكثريوجدلاعندما)PF(الفلترمنالعناقيدتمرالأساسي. ساسيا حدأ الثابت.الأدنىالحدّمنأقلنقاءلديهدورة25أولفيوا
جراءيتم ذاتالفلترمنتمرلاالتيالعناقيدتكونلنالفلتر.منتمرالتيللعناقيدالشرائحمنفرعيةمجموعةعلى26رقمالدورةفيPhiXمحاذاةإ

ستدعاء ساسيا محاذاتها.تتمولنأ

المؤشرقراءات
قاعدتيمعالمؤشرقراءةمندورتينأولتبدأأنيمكنلاالأساسي.الاستدعاءتسلسلقراءاتعنالأساسيالاستدعاءعمليةمؤشرقراءاتتختلف

G،والثانية.الأولىالمرحلتينمنأيٍّفيموجودةالكثافةتكونأنيجبالبيانات،موزّعنظامأداءمنللتأكدالكثافة.إنشاءيتمفلنوإلا
حدالمؤشرمحولتسلسلبدءعدممنتأكد الإشارةتكونبحيثمتوازنةمؤشرمحولتسلسلاتحدد.Gبقاعدتيالمجمعةللمكتبةالأقلعلىوا

حدةصورةفيموجودة الثنائيةالمؤشراتبرنامجفيالمقدمةوالتسلسلاتاللوحةمخططتصميمتمدورة.لكلصورتين)في(تفضلالأقلعلىوا
IDTالفريدة for Illumina TruSeqالمناسب.التوازنعلىللحصول
جعوالتجميع،المؤشراتحولالمعلوماتمنلمزيد .)1000000041074رقم(مستندالمؤشرمحولتجميعدليلرا

الجودةدرجاتتعيين
ستدعاءوجودلاحتماليةتوقّعهيالجودة،درجاتأوالجودة،درجة ساسيا شيرصحيح.غيرأ حدأنإلىالأعلىالجودةدرجةتُ الاستدعاءاتأ

علىالأساسية صحيحاً.يكونأنإلىوأقربالجودةفيأ
حتمالاتإلىللوصولمدمجةوسيلةالجودةدرجةتعتبر لالصغيرة.الخطأا الجدوليبُيّنالجودة.درجةهيXتكونحيثالجودة،درجات)X(Qيمُثّ
حتماليةالجودةدرجةبينالعلاقةالتالي الخطأ.وا

ت رجا الخطأاحتمالية)X(Qالجودةد

Q400.0001)110000في(

Q300.001)11,000في(

Q200.01)1100في(

Q100.1)110في(

ملاحظة
لةنسخةعلىالجودةدرجاتتعيينيستند ".Phred"فريدخوارزميةمنمعُدّ

ستدعاءلكلالتوقّعمؤشراتمنمجموعةبحسابالجودةدرجاتتعيينيقوم ساسي،ا ستخدمثمأ جدولفيالجودةدرجةعنللبحثالمتوقعّةالقيمتُ
التسلسللجهازمحددةتهيئةطريقعنإنشاؤهاتمالتيالتشغيللعملياتمثاليبشكلدقيقةجودةذاتتوقعّاتلتقديمالجودةجداولإنشاءيتمالجودة.
الكيميائي.والإصدارالأساسي

الأساسي.الاستدعاءملفاتفيالنتائجتسجيليتمالجودة،درجةتحديدبعد
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فBالملحق  لأخطاءاستكشا صلاحهاا وإ
40الخطأرسالةتحليل
غاء 40التشغيلعمليةإل
زطاقةدورة 41الجها
جراء 42النظامفحصإ
44التسربمنالحدّ

عادة ست تا 46المصنعإعدادا

الخطأرسالةتحليل
ستكشافعملسيرالتاليالسيرمخططيوضحوإصلاحها.الأخطاءلاستكشافالمتنوعةالإجراءاتحولمفصلةتعليماتالملحقهذايقدم رسائلا

عدادأوالتهيئة،خلالتظهرالتيوإصلاحهاالخطأ عادةخلالمنحلهايتملاالتيالتسلسل،أوالتشغيل؛قبلمافحوصاتأوالتشغيل،إ المحاولة.إ
عادةثمّومنالجهازتشغيلإيقافالطاقة:دورةخلالمنالأخطاءمنالعديدحليمُكن بتشغيله.إ جراءالأخرىالأخطاءبعضتتطلّ النظامفحصإ

.للتشخيص والحلّ

ل الأخطاءرسائلعلىعامةنظرة11الشك

العمليةإدارةحالة
حدىمشكلاتلاستكشاف العملية:إدارةشاشةعلىوإصلاحهاالحالاتإ

tعدثمدقائق،خمسلمدةوانتظرالعملية،إدارةشاشةفأغلقالتقدّم،قيدالتشغيلكانحالفي فتحها.أ
tعدثمّومنللجهاز،الطاقةدورةبإجراءفقمالتقدّم،قيدالتشغيليكنلمإذا جعالعملية.إدارةشاشةفتحأ .41الصفحةفيالجهازطاقةدورةرا

شغيلعمليةإلغاء الت
خراجالتشغيل،لإنهاءإلغائهايمكنكالتشغيل،بدءبعد التسلسل.شاشةإلىوالعودةالخرطوشة،وإ

تنبيه
ستئنافللبرنامجيمكنلا.نهائيأمرالتشغيلعمليةإلغاء عادةيمكنولاالتشغيلعمليةا ستخدامإ منلجزءالجهازفحصبعدالمستهلكاتا

التشغيل.عمليةقبلمافحوصات
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Stopحدد1 Runحددثمومنالتشغيل)،عملية(إيقافYes, Cancel،إلغاء).(نعم
وتوقيتها.المتوقفةالعمليةبتاريخزمنيطابعوعليهاالتسلسلنظامإلغاءشاشةتظهر

Ejectحدد2 Cartridgeخراج خراجالبابلفتحالخرطوشة)(إ الدرج.وإ

الدرج.منالخرطوشةأزل3

الإلغاء:حدوثوقتحسبمنهاالتخلصأوالخرطوشةبتخزينقم4

تالحالة عليما الت

بإعادةوترغبفحصهأثناءأوالجهازفحصقبلبالإلغاءقمت
ستخدام ستهلكات.ا الم

اضعهاثمالخرطوشةداخلوالمكتبةالتدفقخليةاترك لمدةالغرفةحرارةدرجةفيجانبً
ساعة.إلىتصل

صالخرطوشة.منالتدفقخليةأزلالأخرى.الظروفجميع االمكونينكلامنتخلّ المعمولالإقليميةللمعاييروفقً
بها.
إلكترونية.مكوناتالتدفقخليةتتضمن•
شفمكتبةعلىالخرطوشةتحتوي• ستخدمة.وكوا م

Closeحدد5 Doorغلاق التسلسل.الشاشةإلىوالعودةالصينيةتحميللإعادةالباب)(إ
جهزةتؤكد الخرطوشة.إزالةالاستشعارأ

الجهازطاقةدورة
غلاقعلىالجهازطاقةدورةتعمل عادةالنظامإ تشيرالتهيئة.فشلمشكلةحلأوالمواصفاتمحاذاةأوالمفقود،الاتصاللاستعادةسليمبشكلٍتشغيلهوإ

تحذير.أوخطألحلالطاقةدورةتوقيتإلىالبرنامجرسائل

Shutحددالقائمة،من1 Down Systemغلاق النظام).(إ

تدريجياً.الضوءيخفتحتىالجهازمنالأيسرالجانبعلىالطاقةزرعلىالاستمرارمعاضغطالإغلاق،لأمريستجيبلاالنظامكانحالفي2

الخلفية.باللوحةالموجودالكهربائيالفصلمفتاحمن)Ο(الجانبعلىالإغلاقزرعلىاضغطالطاقة،زرينبضعندما3
الطاقة.تشغيلإيقافبعدالنبضفيالطاقةزريستمرقد

ل الكهربائيالفصلمفتاحموقع12الشك

ثانية.30لمدةانتظر4

الكهربائي.الفصلمفتاحمن)I(الجانبعلىالطاقةزرعلىاضغط5
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عليه.اضغطالطاقة،زرينبضعندما6

ل الطاقةزرموقع13الشك

.Windowsالتشغيلنظامإلىالدخولبتسجيلقمالتشغيل،نظامتحميليتمعندما7
التهيئة.اكتمالعندالرئيسيةالشاشةتظهرالنظام.وتهيئةالتحكمبرنامجتشغيليجري

النظامفحصإجراء
لاستكشافالاستخداملإعادةالقابلةالاختباروخرطوشةالاستخداملإعادةالقابلةالاختباريةالتدفقخليةدقيقة45يستغرقالذيالنظامفحصيستخدم
خطاء ختباراتتتحققوإصلاحها.الأخرىوالمشكلاتالتشغيلقبلمافحوصاتأ بصورةمحاذاتهاتمتالمكوناتكانتإذامماالأربعةالفرعيالنظاما

جيدًا.وتعملصحيحة
للنظام.فحصاًالاعتياديةوالصيانةالتشغيلعمليةتتطلبلا

الغرفة.حرارةدرجةفيالتخزينمنالاستخداملإعادةالقابلةالاختباروخرطوشةالاستخداملإعادةالقابلةالاختباريةالتدفقخليةبإزالةقم1

Systemحددالتحكم،برنامجقائمةمن2 Checkالنظام).(فحص
Systemحوارمربعيظهر Checkختباراتوالبصرية،والحرارية،الميكانيكية،الاختباراتمعالنظام)(فحص جهزةوا المحددة.الاستشعارأ

خراجالخرطوشةحجرةبابلفتحتحميل)(إلغاءUnloadحدد3 الدرج.وإ

موجودة.كانتحالفيالدرجمنالمستخدمةالخرطوشةبإزالةقم4

علىبالتنظيفقممخلفات،علىالعثورتمإذامرئية.مخلفاتوجودعنللكشفالاستخداملإعادةالقابلالتدفقلخليةالزجاجيالسطحافحص5
التالي.النحو

aف كحولية.بمناديلالزجاجيالسطحنظّ
bالوبر.قليلالمختبرمنديلباستخدامبالتجفيفقم
cالألياف.أوالوبرمنخاليةالتدفقخليةأنمنتأكد

الاستخدام.لإعادةالقابلةالاختباريةالتدفقخليةتنظيفيلزملاالعادية،الظروففي

لأعلى.متجهاًالملصقيكونبحيثالقبضةمواضعباستخدامالاستخداملإعادةالقابلةالاختباريةالتدفقخليةأمسك6
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خلالاستخداملإعادةالقابلةالاختباريةالتدفقخليةأدخل7 الاستخدام.لإعادةالقابلةالاختبارخرطوشةمقدمةفيالموجودةالفتحةدا
ويكونصحيحبشكلتحميلهاعندالخرطوشةمنالمقبضيبرزكماالصحيح.موضعهافيالتدفقخليةتثبيتإلىالمسموعالنقرصوتيشير

الوصول.نافذةمنمرئياًالزجاج

aالاستخداملإعادةالقابلةالاختباريةالتدفقخليةتحميل
bختباريةتدفقخلية تحميلهاتمالاستخداملإعادةقابلةا

خلالاستخداملإعادةالقابلةالاختبارخرطوشةضع8 جهةالوصولنافذةتكونبحيثالدرجدا خلالتدفقخليةوتكونلأعلىمتُّ الجهاز.دا

غلاقالاستخداملإعادةالقابلةالاختبارخرطوشةلتحميل(تحميل)Loadحدد9 الباب.وإ

النظام.فحصلبدء(بدء)Startحدد10
حدةمرةوسحبهاالخرطوشةبإخراجالبرنامجيقومالنظام،فحصأثناء منالشاشة. كلاًعلىيظهرالذيالاستخداماتمنالمتبقيالعددوعرضوا

ستخدام.130إلىيصللماصالحةالاستخداملإعادةالقابلةالاختبارعناصر ا

جعةقمالنظام،فحصاكتمالعند11 ختباركلبمرا فشل.أونجحقدإذامالمعرفةا

لإجراءالدلالةالنتيجة ا

شكلوظيفتهالجهازيؤديالأربعةالاختباراتجميعنجحت أنالمحتملومنصحيح،ب
شكلةتكون قةالم ستهلكاتمتعلّ المكتبة.أوبالم

شغيلعمليةبإعدادقم ستهلكاتتخزينتمإذاجديدة.ت م
شغيل سابق،الت ستخدمهاال شغيلفا الجديد.بالت

شل نقدالأقلعلىواحداختبارف شكلةالجهازيتضمّ شركةالفنيبالدعماتصلبالمعدات.م .Illuminaل

الاستخدام.لإعادةالقابلةالاختبارخرطوشةلإخراجتحميل)(إلغاءUnloadحدد12

الدرج.منالاستخداملإعادةالقابلةالاختبارخرطوشةأزل13

الخرطوشة.منالاستخداملإعادةالقابلةالاختباريةالتدفقخليةأزل14

عد15 الغرفة.حرارةدرجةفيبتخزينهاوقمالأصليةالحزمةإلىالاستخداملإعادةالقابلةالمكوناتأ

غلق16 Systemحوارمربعأ Checkالنظام).(فحص
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التسربمنالحدّ
جراءأثناءتسربحدوثأوبالخرطوشة،مشكلةأوبالسوائليات،اتصالسوءاكتشافتمإذا البرنامجفسيقومالتشغيل،قبلمافحوصاتأوالتسلسلإ

علامك.التشغيلبإنهاء العادي.التشغيلمتابعةيمكنكأنهالنظامفحصفسيؤكدالجهاز،وتنظيفالتسربتقييمبعدوإ
مناطقإلىالمتسربةالسوائلتصلأنيمكنذلك،ومعالخرطوشة.منتتسربالتيالسوائلبالتقاطالجهازقاعدةفيالموجودةالتقطيرصينيةتقوم

خرى جافة.التقطيرصينيةتكونالطبيعية،الظروفظلفيأنهإلاالنظام.منأ

التسربتقييم
المساحيق.منالخاليةالقفازاتمنجديدًازوجاًارتد1ِ

تحذير
شفمنالمجموعةهذهتحتوي ىالكوا حتملكيميائيةموادعل لإصابةتحدثأنيمكنخطرة.تكونأنيُ طريقعنالشخصيةا

ستنشاق كا لاعهاالمواد،تل كفيبماالحماية،معداتارتدِوالعين.للجلدوملامستهاوابت زات،العين،واقيةذل ومعطفوالقفا
شفمعتعاملللمخاطر.التعرضلتجنبالمناسبالمختبر رهاالمستخدمةالكوا تباعتبا امنهاوتخلصكيميائيةنفايا وفقً
لإقليمية،واللوائحللقوانين جعبالسلامة،والمتعلقةوالصحيةالبيئيةالمعلوماتعلىللحصولبها.المعمولوالمحليةوالوطنية،ا را
.support.illumina.com/sds.htmlعلى)SDS(السلامةبياناتورقة

الخرطوشة.لإخراجالشاشةعلىالمعروضةالمطالباتاتبع2

المرئية.السوائلعنللكشفالخرطوشةافحص3
جدتإذا مقبول.أمرفهوالتدفق،لخليةالزجاجيالسطحعلىميكرولتر)500(<السوائلمنصغيرةكميةتوا

جدت(أومرئيةسوائلأيهناكيكنلمإذا4 .الجهازتنظيفإلىفانتقلالسوائل)،منمقبولةكميةتوا
العادي.التشغيلسلامةالنظامفحصيؤكدالتنظيف،بعد

واتصلالتاليالنحوعلىالاتصالوفصلبالإغلاقفقمالجهاز،أوالخرطوشة،أوالتدفق،خليةعلىمرئيةالسوائلمنكبيرةكميةهناككانتإذا5
.Illuminaلدىالفنيبالدعم

aحددالقائمة،منShut Down Systemغلاق النظام).(إ
bتدريجياً.الضوءيخفتحتىالجهازمنالأيسرالجانبعلىالطاقةزرعلىالاستمرارمعاضغطيستجيب،لاالإغلاقأمركانحالفي
cالجانبعلىالإغلاقزرعلىاضغطالطاقة،زرينبضعندما)Ο(الجهاز.منالخلفيبالجزءالموجودالكهربائيالفصلمفتاحمن
dثانية.30لمدةانتظر
eالخلفية.باللوحةالموجودالمترددالتيارطاقةمدخلمنثمومنالحائط،مقبسمنالطاقةسلكافصل
fالخلفية.باللوحةالموجودالإيثرنتمنفذمنثمممكناً،ذلككانإذاالحائط،مقبسمنالإيثرنتكبلافصل

الجهازتنظيف
السلامة:لأغراضوفصلهالجهازتشغيلبإيقافقم1

aحددالقائمة،منShut Down Systemغلاق النظام).(إ
bتدريجياً.الضوءيخفتحتىالجهازمنالأيسرالجانبعلىالطاقةزرعلىالاستمرارمعاضغطيستجيب،لاالإغلاقأمركانحالفي
cالجانبعلىالإغلاقزرعلىاضغطالطاقة،زرينبضعندما)Ο(الجهاز.منالخلفيبالجزءالموجودالكهربائيالفصلمفتاحمن
dثانية.30لمدةانتظر
eالخلفية.باللوحةالموجودالمترددالتيارطاقةمدخلمنثمومنالحائط،مقبسمنالطاقةسلكافصل
fالخلفية.باللوحةالموجودالإيثرنتمنفذمنثمممكناً،ذلككانإذاالحائط،مقبسمنالإيثرنتكبلافصل
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سفلالتقطيرصينيةبابضع2 الباب.بخفضقمثمالجهاز،منالأماميالجزءفيالخرطوشةحجرةأ

التقطير.صينيةلبادةوأزلالتقطيرصينيةافتح3

سفلمنمتبقيّةسوائلأيامسح4 ورقية.مناشفباستخدامالصينيةأ

الأقليمية.للمعاييروفقاًالمستهلكاتمنوغيرهااللبادةمنتخلص5
جعالمعلومات،منلمزيدٍ .support.illumina.com/sds.htmlعلى)SDS(السلامةبياناتورقةرا

التقطير.صينيةعلىجديدةلبادةضع6

غلق7 غلقثمالتنقيط،صينيةأ التنقيط.صينيةبابأ

ورقية.مناشفباستخدامحولهأوالجهازعلىمرئيةسوائلأيبتجفيفقم8

عادةالجهازبتشغيلقم9 التالي.النحوعلىتوصيلهوإ

aالإيثرنت.بمنفذالإيثرنتكابلبتوصيلقمأمكن،إن
bالحائط.بمقبسبتوصيلهقمثمالخلفية،باللوحةالموجودالمترددالتياربمدخلالطاقةسلكبتوصيلقم
cالجانبعلىالطاقةزرعلىاضغط)I(جدالكهربائيالفصلمفتاحمن الخلفية.اللوحةعلىالمتوا
dعليه.اضغطالطاقة،زرينبضعندما
eالتشغيلنظامإلىالدخولبتسجيلقمالتشغيل،نظامتحميليتمعندماWindows.

التهيئة.اكتمالعندالرئيسيةالشاشةتظهرالنظام.وتهيئةالتحكمبرنامجتشغيليجري

طبيعي.بصورةيعملالنظامأنمنللتأكدنظامفحصبإجراءقم10
ستئنافيمكنهالجهازأنإلىالنظامفحصنجاحيشير جعالتعليمات،علىللاطلاعالعادي.التشغيلا .42الصفحةفيالنظامفحصإجراءرا
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ستعادة المصنعإعداداتا
ستعد عداداتا جلمنللجهازالافتراضيةالمصنعإ بياناتحذفأوفيهامرغوبغيرتهيئةمنالنظامتعافيأوالبرنامج،إصداردرجةخفضأ

ستعادةعنينتج.Illuminaشركةإلىالجهازإرجاعقبلالمستخدم مبرنامجتثبيتإلغاءالنظاما .Cالأقراصمحركمحتوياتوحذفالتحكّ

جدحالفي1 Localالخاصالمرجعيةالجينوماتمستودعتوا Run Managerالأقراصمحركعلىالمحلي)التشغيل(مديرC:

aإلىالمستودعحركD:\Illumina\Genomesخرشبكةملفأومحليملفأو .Cالأقراصمحركعلىموجودغيرآ
bفيLocal Run Managerعدالمحلي)،التشغيل(مدير ملفأومحليملفأوD:\Illumina\Genomesإلىالمستودعمسارضبطأ

خرشبكة جعالتعليمات،علىللاطلاع.Cالأقراصمحركعلىموجودغيرآ Localرا Run Manager Software Guide
.)1000000002702رقم(مستندالمحلي)التشغيلمديربرنامج(إرشادات

عد2 .Windowsالتشغيلنظامتشغيلأ

حدباختيارالمطالبةعند3 Restoreحددالتشغيل،أنظمةأ to Factory Settingsستعادة عدادات(ا المصنع).إ
تلقائياً.iSeqالتحكمبرنامجتشغيلمتابعةقبلسريعةللحظاتالتشغيلنظامخياراتتظهر

الاستعادة.اكتمالحتىدقيقة30حواليانتظر4
عادةعملياتالاستعادةتشملأنيمُكن عداداتباستخدامالنظامتشغيليعُادالاستعادة،عمليةاكتمالعندعديدة.تشغيلإ دونالأصليةالمصنعإ

التحكم.برنامج

التحكم:برنامجتثبيت5

aالتسلسلبجهازالخاصةالدعمصفحاتمنالبرنامجمثبتبتنزيلقمiSeq حفظ.100 تا USBذاكرةمحركّأوالشبكةبموقعالمثبّ
المحمولة.

bتانسخ .C:\Illuminaإلىالمثبّ
cافتحiSeqSuiteInstaller.exe،التثبيت.عمليةلإجراءالمطالباتاتبعثمّومن
dحددالتحديث،اكتمالعندFinish.(إنهاء)
eعد جعالتعليمات،علىللحصولالجهاز.تشغيلأ .41الصفحةفيالجهازطاقةدورةرا

عدادلإجراءالشاشةعلىالمعروضةالمطالباتاتبع6 الاستخداملإعادةالقابلةالاختبارخرطوشةباستخدامالنظامفحصذلكفيبمامرّة،لأوّلإ
الاستخدام.لإعادةالقابلةالاختباريةالتدفقوخليّة

المحلي:التشغيللمديرالتحليلنماذجمنأياًبتثبيتقم7

aالتشغيلنظامحسابإلىانتقلsbsadmin.
bحفظالمحلي.التشغيلبمديرالخاصةالدعمصفحاتمنالبرامجمثبتاتبتنزيلقم محمول.USBذاكرةمحركّأوالشبكةبموقعالمثبتّاتا
cتانسخ .C:\Illuminaإلىالمثبّ
dالمثبتافتح)exe،(*.التثبيت.سعمليةلإجراءالمطالباتاتبعثمّومن
eحددالتحديث،اكتمالعندFinish.(إنهاء)
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لعمليةCالملحق  لاستبدا المتقدمةا
47المقدمة
لام ست زا 47بديلجها
زتجهيز لأصليالجها 47لإرجاعها
زإرجاع لأصليالجها 50ا

المقدمة
iSeqجهازلدىالاستخداملإعادةالقابلةالوحيدةالغيارقطعهيالتقطيرصينيةولبادةالهواءمرشحاتأنوبما عمليةIlluminaتستخدم،100

بعُد.عنحلهايمكنلاالتيالمشكلاتلإصلاحالمتقدمةالاستبدال
حلالعلىالمتقدمةالاستبدالعمليةتعمل جددالنظامإ عادةقبلالبديلالجهازستستلمالعمل،عنالتوقفزمنلتقليلالمعَيب.أوالتالفالنظاممحلالمُ إ
خرى.مرةًالأصليالجهازشحن أ

ل المتقدمةالاستبدالعمليةعنعامةنظرة14الشك

الإقليميالتوافر
غلبفيالمتقدمةالاستبدالعمليةتتوفر رالميدانيةالخدمةمهندسوعلىالاعتمادمواصلةالأخرىللمناطقيمكنالمناطق.أ الفنيالدعم"طلبخدمةتتوفّ
منطقتك.فيالنماذج،تدعمالتي"،Illuminaلشركة

ستلام بديلجهازا
جدِلمإذا1 ستكشافمحاولاتمنذلكوغيرالنظامفحصيُ .Illuminaلشركةالفنيبالدعمفاتصلوإصلاحها،الأعطالا

tخرفحصبإجراءقم ختبارخرطوشةباستخدامممكناً،ذلككانحالفيللنظام،آ ختباريةتدفقوخليةالاستخداملإعادةقابلةا لإعادةقابلةا
مختلفتين.الاستخدام

tجعل الفني.للدعممتاحةالنظاممنالتحققبعملياتالقيامنتائجا
بديل.جهازعلىللحصولطلبوتقديمالإرجاععمليةفيالبدءفعليهمبعُد،عنالمشكلةحلالفنيالدعمعلىتعذّرإذا

البديل:النظامتتلقىعندما2
tالتسلسلجهازإعدادلملصقوفقاًوثبتّهالتغليفأزلiSeq .)1000000035963رقم(مستند100
tحتفظ ستخدمالتي،التغليفعبواتبجميعا الإرجاع.عندالأصليوالجهازالاستخداملإعادةالقابلةالاختبارمكونّاتلتعبئةتُ
tالدولية).الشحنبعمليات(الخاصةالتجاريةوالفاتورةالمتحدةالطرودخدمةإرجاعملصقتشملوالتيجانباً،الإرجاعمستنداتضع

لإرجاعهالأصليالجهازتجهيز
خلالفيIlluminaإلىالاستخداملإعادةالقابلةالاختباريةالتدفقوخليةالاستخدام،لإعادةالقابلةالاختباروخرطوشةالأصلي،النظامإرجاعيمُكنك
ستلاممنيوما30ً البديل.الجهازا
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بالإغلاققمثمالبياناتاحذف
حفظالتشغيل،قيدالنظامكانإذا1 حذفهاالبياناتا التالي.النحوعلىوا

aأقراصمحركعلىحفظهاتريدومجلداتملفاتأيبنسخقمالملفات،مستكشفمنUSB.المحمول
bحذف .Illuminaمعمشاركتهافيترغبلاومجلداتملفاتأيا

الافتراضي.الموقعهوDالأقراصمحركأنإلاالمستخدمتحديدحسبالمتسلسلةالبياناتموقعيكون

التالي.النحوعلىالنظامبإغلاققم2

aحددالقائمة،منShut Down Systemغلاق النظام).(إ
bتدريجياً.الضوءيخفتحتىالجهازمنالأيسرالجانبعلىالطاقةزرعلىالاستمرارمعاضغطيستجيب،لاالإغلاقأمركانحالفي
cالجانبعلىالإغلاقزرعلىاضغطالطاقة،زرينبضعندما)Ο(الجهاز.منالخلفيبالجزءالموجودالكهربائيالفصلمفتاحمن

المتصلةغيروالأسلاكالكبلات
حدىكانتإذا1 خلالخراطيشإ يلي.كماالخرطوشةوأزلالجهازتشغيلفأعد،الجهازدا

aالجانبعلىالطاقةزرعلىاضغط)I(جدالكهربائيالفصلمفتاحمن الخلفية.اللوحةعلىالمتوا
bعليه.اضغطالطاقة،زرينبضعندما
cالتشغيلنظامإلىالدخولبتسجيلقمالتشغيل،نظامتحميليتمعندماWindows.
dحددالتحكم،برنامجقائمةمنSystem Checkالنظام).(فحص
eحددUnloadالدرج.منالخرطوشةأزلثمّومنالخرطوشة،لإخراجالتحميل)(إلغاء
fلشركةالفنيبالدعمفاتصلالإخراج،عمليةفشلتحالفيIlluminaالإرشادات.منالمزيدعلىللحصول
gحددLoad(تحميل)غلاقالفارغالدرجلسحب الباب.وإ
hغلق Systemحوارمربعأ Checkغلقثمّومنالنظام)،(فحص النظام.أ

غلاقيعُدّ عادةالنظامإ الإزالة.بوضعالخرطوشةلضبطضرورياًأمرًاتشغيلهوإ

الخلفية.باللوحةالموجودالمترددالتيارطاقةمدخلمنثمومنالحائط،مقبسمنالطاقةسلكافصل2

يلي.بمافقمبه،معمولاًكونهحالفي3
tالخلفية.باللوحةالموجودالإيثرنتمنفذمنثمالحائطمقبسمنالإيثرنتكبلافصل
tمنافذمنوالماوسالمفاتيحلوحةافصلUSBالخلفية.باللوحةالموجودة
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الجهازتطهير
جراءالجهازشحنيتطلب المستوىمنالإحيائيةللسلامةمختبرفيتعملالتيالأنظمةتتطلبقداكتماله.علىIlluminaتؤكدالذيالتالي،التطهيرإ
جراءاتبالموقعالخاصةالمخاطروكذلكالثالثأوالثاني التلوّث.لإزالةإضافيةإ

ستخدامالتلوثإزالة ضبا المبيّ
المساحيق.منالخاليةالقفازاتمنجديدًازوجاًارتد1ِ

خفض2 الجهاز.شاشةا

سحب3 للفتح.الجانبيةالحوافمنبرفقالخرطوشةحجرةبابا

ف4 ض:مناديلباستخدامبالكاملالحجرةبابنظّ المبيّ
tخليباب دا
tخارجيباب
tالبابمفصلات

الخرطوشة.حجرةباببإغلاققم5

سفلالتقطيرصينيةبابضع6 الباب.بخفضقمثمالجهاز،منالأماميالجزءفيالخرطوشةحجرةأ
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التقطير.صينيةلبادةوأزلالتقطيرصينيةافتح7

سفلمنمتبقيّةسوائلأيامسح8 ورقية.مناشفباستخدامالصينيةأ

الأقليمية.للمعاييروفقاًالمستهلكاتمنوغيرهااللبادةمنتخلص9
جعالمعلومات،منلمزيدٍ .support.illumina.com/sds.htmlعلى)SDS(السلامةبياناتورقةرا

ض.مناديلباستخدامالتقطيرصينيةنظف10 المبيّ

حدثحتىدقيقة15انتظر11 ضيُ مفعوله.المبيّ

ستخدامالمعادلة الكحولبا
بالماء.الورقيةالمناشفأوقماشقطعةبلل1

ستخدامسيكون الصنبور.ماءذلكفيبمامقبولاً،للمياهجودةدرجةأيا

ف2 ورقية:مناشفأومبللةقماشبقطعةالتاليةالمكوناتنظّ
tالتقطيرصينية
tخليالخرطوشةحجرةباب الباب)مفصلاتذلكفيبماوالخارجي،(الدا

والكحول.المبيضامتزاجالماءيمنع

عد3 كحولية:بمناديلالتاليةالمكوناتتنظيفأ
tالتقطيرصينية
tخليالخرطوشةحجرةباب الباب)مفصلاتذلكفيبماوالخارجي،(الدا

التآكل.يسببأنيمكنهالذيالمتبقيالمبُيضالكحوليزيل

غلاقمنتأكد4 الخرطوشة.حجرةوبابالتقطيرصينيةبابإ

المبيض.محلولأوالمبيضمناديلباستخدامالجهازحولالمختبرمقعدنظف5

الأصليالجهازإرجاع

الجهازتعبئة
ر1 التعبئة.وموادالجهازلوضعالمختبرفيكافيةمساحةوفّ
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ضةالمراقبةشاشةبينالصغيرةالإسفنجيةاللبادةضع2 خفّ والجهاز.المُ

علىالرماديالبلاستيكيالكيسضع3 الجهاز.أ

الأبيض.للصندوقالأماميالغطاءبخفضقم4

خلالجهازضع5 جهاًالجهازمنالأماميالجانبيكونبحيثالأبيضالصندوقدا لك.موا

علىالمربعّةالإسفنجيةالقطعةضع6 القطعةأنتأكدللجهاز.والخلفيالأماميالجانبعلىترتكزالإسفنجمنالرقيقةالجوانبتكونبحيثالجهازأ
الصندوق.منالعلويللجزءمحاذيةالإسفنجية

غلق7 غلقثمّومنالأمامي،الغطاءأ الصندوق.منالعلويالجزءأ

الاستخداملإعادةالقابلةالاختبارمكوناتتعبئة
iSeqبجهازالخاصةالاستخداملإعادةالقابلةالاختبارخرطوشةضع1 خل100 غلقه.ثمّحجماًالأكبرالغلقلإعادةالقابلالكيسدا أ

iSeqبجهازالخاصةالاستخداملإعادةالقابلةالاختباريةالتدفقخليةضع2 الصدفي.الشكلذاتالعلبةفي100

خلالصدفيالشكلذاتالعلبةضع3 غلقه.ثمّحجماًالأصغرللغلقالقابلالكيسدا أ
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خلالغلقلإعادةالقابلينالكيسينكلاضع4 iSeqالتسلسلجهازملحقاتعلبةدا 100.

غلق5 الملحقات.علبةأ

الجهازشحن
البني.الشحنصندوققاعفيالواقيةالإسفنجيةالقاعدةضعالنقل،حالةفي1

سطةبرفعه(يوصىالمقابضباستخدامالأبيضالصندوقارفع2 خلالأبيضالصندوقأنزلثمومنشخصين)،بوا منرفعهيمُكنالبني.الصندوقدا
اتجاه.أي

تنبيه
خلالأبيضالصندوقشحنيجب فأوالأبيضالصندوقيصمملمالبني.الصندوقدا صنّ الشحن.لأغراضيُ

الأبيض.الصندوقمنالعلويالجزءعلىالواقيالإسفنجيالغطاءضع3

الإسفنجي.الغطاءوسطالملحقاتعلبةضع4

الملحقات.علبةفوقالسوداءالإسفنجيةاللبادةضع5

البنية.العلبةفيمكانأيفيفضعهالطاقة،سلكترجعأنمنكIlluminaلشركةالفنيالدعمطلبإذا6

غلق7 اللاصق.الشحنبشريطوثبتهالبنيالصندوقأ
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علىالإرجاعملصقضع8 الأصلي.الشحنملصقانزعأوالأصليالشحنملصقأ

الشحن9 الشحن.بصندوقالتجاريةالفاتورةبإلصاققمالدولي][

شحن10 المتحدة.الطرودخدمةعبرIlluminaإلىالجهازا
tمالمتحدة،الطرودخدمةمعمجدولةيوميةشحناتلديهبكالخاصالمختبركانإذا السائق.إلىالملصقعليهالموضوعالشحنصندوقفسلّ
tعملاءخدمةفأبلغالمتحدة،الطرودخدمةمعمجدولةيوميةشحناتلديهبكالخاصالمختبريكنلمإذاIlluminaعادةجدولةيمُكنهمحتى إ

جلك.منالشحنة أ
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الفهرس
B

BSL-2؛2الحيوية-السلامة(مستوى(BSL-3مستوى)السلامة
49)3الحيوية-

L

Local Run Managerالمحلي)التشغيل(مدير
العينةأوراق

العينةالعينة؛أوراقورقةالتسلسل؛قالب،إنشاء؛محول
العينةقوالب؛أوراق
التسمية؛التسمية

13العينةأوراق

P

PhiX11التحكم؛مكتبات

R

RunInfo.xml35التهيئةالشرائح؛الصور؛ملفاتالإخراج؛؛مجلد

W

Windows
المستخدم؛أنواعحسابالمسؤول؛حسابالحسابات؛

sbsuser11مقابلفيsbsadminالحسابات؛

ا

التغليف؛الجهازإزالة
التثبيت؛المرتجعات
لصق عداد؛التغليفمستندات؛مُ إ

عادة 47الشحناتإ
ستخدام 4الاستخداملإعادةالقابلةالاختبارعناصرالحدود،ا
ستخدام الاستخدام؛تنظيفلإعادةالقابلةالاختبارعناصرالحدود،ا

ختبارالتدفق؛مجموعةخلايا iSeqجهازا ؛عمليات100
التشغيل؛أنظمةقبلماالتشخيص؛فحوصات

الاستخدام؛خليةلإعادةالقابلةالاختبارفرعية؛خرطوشة
النظامالاستخدام؛فحوصاتلإعادةالقابلةالاختباريةالتدفق

جتيازالمدة؛ النظامالنظام؛فحوصاتفحصالنظام؛فشلفحصا
42النتائج

ستئناف عملياتالتشغيل؛إنهاءعملياتالتشغيل؛إيقافعملياتا
التشغيل؛المستشعرات؛خرطوشة

التخلص؛خرطوشة
شفالتخزين؛النفايات الإلكترونية؛الكوا

40التخلص

سم مقترنة؛أنواعالفردية؛نهايةالتشغيل؛القراءةعمليةا
القراءة؛مجلدالقراءة؛دورات

المؤشرالإخراج؛المؤشرات؛القراءات؛محولات
i5المؤشر؛محولاتi727

عادة Windowsتشغيلنظامالتشغيل؛الاتصال؛نظامإ
45النظامالتهيئة؛فحصالدخول؛تسجيل
عداد 50الأبيضالموقع؛الصندوقإ
عداد الإعداد؛السلامةالمخصص؛ملصقالبروتوكولالموقع؛محددإ

الراديوموجاتباستخدامالهويةوالامتثال؛تحديد
)RFID)2
عدادات التمركز؛الإعداداتإ

12الاستضافةالتعديل؛مواقع
عدادات النظام؛الإعداداتإ
تبويبالإعدادات؛علامةتبويبمرة؛علامةلأولالإعداد

Customizationتبويبللشبكة؛علامةالوصول
11(تخصيص)

عدادات النظام؛التسميةإ
عداداتلقب حفظ؛البرنامجالمصغرة،الصوت؛الصورالجهاز؛إ

عدادات Customizationتبويبالتحديث؛علامةإ
14(تخصيص)

الأبواب
ضالفتح 49يدوياً؛المبيّ

الأخطاء
40النظامالطاقة؛فحوصاتالرسائل؛دورة

حاتمرة؛المراوح؛قطعلأوّلالإعداد رشّ الهواءالغيار؛مُ
31الصلاحيةانتهاءالموقع؛تواريخ
33,41الكهربائيالفصلالطاقة؛مفتاحالإغلاق؛زر

الأيقونات؛المستهلكات
قطعالتصنيع؛أرقامالصلاحية؛جهةانتهاءالتغليف؛تواريخ

الكيميائيةالمجموعات؛الموادالدفعة؛أرقامالغيار؛رمز
9التخزينالخطرة؛ظروف

البرنامج
عدادات 15التحديثإ
الكاشفةالكاشف؛الموادتوافق
9البرنامجالبرنامج؛إصداراتتوافق
50المنعالتآكل،

6التحذيرات؛الأخطاء؛الرموز
التطبيع؛المكتبات؛طرقطبيعةمكتبات؛تغييرالجودة،فيالتحكم

20الطاقيَنذاتمكتبات
التخزين

التدفقالكاشفة؛خلاياالمادةمجموعات
التخزين؛الخرطوشةالتخزين؛ظروف
الكاشفةالتخزين؛المواد

7التخزين
التسلسل

العمل؛المستندات؛الاختبارسير
المحليالتشغيلالتصميم؛مدير
عداد؛المكتبات؛مجموعةDesignStudioالمستندات؛ إ

1المكتبة
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الثابتة؛البرنامجالبرامجالتنبيهات؛تحديثات
30التسجيلالتحديث؛محررتنبيهات
التهيئة

المواصفاتالمفقودة؛محاذاةالفشل؛الاتصالات
41؛الأخطاء؛التحذيرات

NGS)1(التسلسلتقنياتمنالتاليالجيل
حدة؛قياساتبالصبغةالجودة؛تسلسلمستوىمنالأدنيالحد الوا

منالمرورنسبة؛PhiX؛محاذاةPFالفلترمنالنقاء؛المرور
39الفلترةالعناقيد؛العناقيد؛فلترة؛PF%الفلتر

الشبكة
عدادالإعدادات الموقع؛الشبكةالافتراضية؛إ
15الشبكةإلىالوصولتبويبعلامةالتوجيهات؛

التشغيلالمصغرة؛صور؛عملياتالصور
14الحجم

العلامات؛التسلسل
الدوائر؛التسلسل
القراءات؛المؤشر

التدفقالدوائر؛خلايا
9الدوراتعدد

العناقيد
لفلاتر(النسبةالمئويةPFالمرور؛%التحسين؛فلاتر

Occupancyالمشغولة؛%المئويةالمرور)؛النسبة
تركيزالمشغولة)؛تحسينالمئوية(النسبة

؛مكتبةNexteraDNAFlexالتحميل؛التحميل؛تركيزات
AmpliSeq Library PLUS for

Illuminaعداد؛مجموعات Nexteraالمكتبة؛إ Flex
TruSeqللتخصيب؛ DNA Nanoالجمض(نانو

(TruSeqمنالنووي DNA؛TruSeq DNA
PCR-Freeالتسلسليالبلمرةتفاعلمن(خالي

)PCRللحمض(لـالنوويTruSeq)18
المترددالتيارالحائط؛طاقةالطاقة؛مقبسالفصل؛سلك
44الإيثرنتالإيثرنت؛منفذمقبس؛كبل
التشغيلالخاص؛المجالات؛عملياتالمجال
التشغيل؛عملياتBaseSpaceتسلسلمركزفيالمراقبة
عدادBaseSpaceتسلسلمركزفيالتخزين التشغيل؛إ
Illumina؛البياناتتحليلالتهيئة؛خياراتخيارات

Proactive Supportالاستباقي(الدعم
12بالمؤسسة)؛الاشتراكاتIlluminaلشركة

التشغيلالصلب؛عمليات؛القرصDالمحرك
العملية؛مساحةالإخراج؛إدارةالتشغيل؛مجلدعمليةالحجم؛مجلد

30التشغيلعملياتالقرص؛حذف
58العملاء؛الوثائقالفني؛دعمالجزءالفنية؛التعليمات،المساعدة
38المطاورة؛قبلماالمطاورة؛

iSeqالكاشفةالمواد 100 i1بديلالكتالوج؛؛مجموعات؛أرقام
عادةمحلول عادة)؛محلولRSB(المخففالتعليقإ التعليقإ

PhiX16المخفف؛
7الكاشفةالموادالكاشفة؛المجموعات؛مجموعاتالمواد

النخزين
المياه؛الثلجالمذابة؛تغليف؛خرطوشة؛تغليف؛حماماتالخراطيش

19والإذابةالتجميدالجاف؛دورات

عداد المترددالتيارالتيار؛طاقةالموقع؛سلكالنقل؛إ
منفذ؛إيثرنت؛الجهاز

33الوزن؛الوزن
عد؛تشفيرصبغةباستخدامالنيوكليوتيدات؛تسلسل حدة؛القوا وا

38البيانات؛الكثافات؛الصور
اليدويالوضع

اليدويحول؛الوضع
عداد؛رمزFASTQ؛ملفاتFASTQملفات التعليمات؛إ

التشغيل
عينة؛أوراقالمحول؛قالب؛ورقةالشاشات؛تسلسلات

العينة
؛اتجاهات2مؤشرالعينة؛اتجاهاتقوالب؛أوراق
i526

؛الصور؛برنامجFASTQبتنسيق؛ملفاتFASTQبتنسيقملفات
الملف؛ملفات؛تحويلbcl2fastq2تحويل

الفلتر؛العناقيدالتحويل؛الشرائح؛ملفات
الأساسية؛ملفاتالاستدعاء؛ملفاتBCLالمواقع؛ملفات

InterOp35التسلسلتحليل؛عارض
منالأدنىالدورات؛الحدمنالأقصىالقراءة؛الحدأنواع

قبلوماالقراءة؛المطاورةإضافية؛أطوالالدورات؛دورات
19المؤشرالمطاورة؛دورات

غلاقإيقاف 44,48التشغيل؛إ

ب

,24العملالعينة؛مجموعاتبعد؛أوراقعنالأداء؛المراقبةبيانات
27

ت

المستهلكات؛المستهلكاتتتبع
السحابة؛التحليلعلىالقائمالبرامج؛التحليلالتتبع؛مجموعة

BaseSpace1التسلسلالمحلي؛مركز
تسمية
14الجهاز؛اللقبلقب
الخواص؛المكتباتتغيير
18المكتباتالخواص؛تضخيم؛تخفيفتغيير
؛لوحاتWindowsمهامالتحكم؛شريطبرنامجشاشةتكبير

الإخراجالمفاتيح؛الماوس؛مجلد
11الوصول

ح

ملفاتالقرص؛الثابت؛مساحةالقرصالتشغيل؛محركعملياتحذف
التشغيل)؛عملياتBCL(الأساسيةالاستدعاء

D6الأقراصالحالة؛محركمنالتحقق
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خ

رتجعاتالطرودخدمة المتحدة؛مُ
الشحنالتجارية؛عملياتالشحن؛الفاتورةملصقات؛ملصقات

52الدولية؛تعبئة
دالنسخخدمة 6الإخراجالعالمية؛مجلّ
البرامج؛تحليلالمحلي؛مجموعةالتشغيلالعالمية؛مديرالنسخخدمة

الأساسي؛تحليلالصورة؛الاستدعاء
5الطرق

خرطوشة
التحميل؛المستهلكاتاتجاه

المسح؛الأبواب
غلاق 24,27إ

ختبارخرطوشة الاختباريةالتدفقالاستخدام؛خليةلإعادةقابلةا
الاستخدام؛المرتجعاتلإعادةالقابلة

47النهائيالموعد
22المكتبةخزانة

خلخطوات الجهاز؛تحليلخارجالجهاز؛تحليلدا
بالصبغةالجهاز؛التسلسلخارج

حدة؛التصوير؛النيوكليدات؛الاستدعاءات الوا
الأساسيالاستدعاءالجودة؛ملفاتالأساسية؛درجات

؛التحليل
المكتبات؛المكتباتخواصالطرق؛تعديل

18؛توسيعخواصتعديل
التدفقخلايا

كيميائيةالتخلص؛الخرطوشة؛التخلص؛الفورماميد؛مواد
خطرة؛المستهلكات

شفبياناتالتخلص؛ورقة السلامة؛الكوا
26,28الإلكترونيةالتخلص؛النفايات

التدفقالتدفق؛خلاياخليةنموذجية؛الممرات،تدفقخلايا
الفلزأكسيدموصلشبهالقبضة؛مستشعراتممرات؛مواضع
ل جهة)؛مستشعرCMOS(المكمـِّ بصري؛وا

والبرمجةللمسحقابلةفقطللقراءةكهربائية؛ذاكرة
)؛مستهلكاتEEPROM(كهربياً

7التعقب؛المستهلكات؛التعقب

د

المستخدمة؛الأبوابالكاشفةالخرطوشة؛المواددرج؛درج
4التصميم
الجودة؛الأخطاءدرجات

39الجودةجداول"؛Phred"فريدالاحتمالية،خوارزمية
جماليQ30الجودةدرجة المتوقعة؛درجاتالنواتجمقاييس؛إ

التشغيلالعملية؛عملياتالجودة؛إدارةالجودة؛درجات
منالعناقيدلمرورالمئويةالحالة؛مشغول%؛النسبةمنالتحقق

المئوية؛النسبةالفلاترمنالفلتر؛المرور
26,28الفلترمنللمرورالمئويةالمشغولة؛النسبة

المتوقعة؛درجاتالإجماليةالنواتج؛مقاييسQ30الجودةدرجة
التشغيلالعملية؛عملياتالجودة؛إدارةالجودة؛درجات

منالعناقيدلمرورالمئويةالحالة؛مشغول%؛النسبةمنالتحقق
المئوية؛النسبةالفلاترمنالفلتر؛المرور

25,28الفلترمنللمرورالمئويةالمشغولة؛النسبة
البيانات؛الاستدعاءموزّعنظامالتجميع؛أداءدليل

الأساسي؛المؤشرات
عدتسلسلات عد؛برنامج؛تنوعGالمحول؛قوا المؤشراتالقوا

IDTالفريدةالثنائية for Illumina TruSeq39
40متوقفةعمليةمكتملة؛غيرعمليةالطاقة؛دورة

ز

الضوء؛حجرةالحالة؛شريطمراقبة؛شريطالطاقة؛شاشةزر
3المستهلكات

س

16الطاقةالأوامر؛دورةسطور

ش

التشغيل؛خياراتالتشغيل،الإيثرنت،،WiFiشبكة
Windowsالمحول؛
Windowsالإعدادات؛تعليمات 1015

ص

51الملحقاتصندوق
التقطيرصينية

التقطيرالباب؛صينية
SDS45,49السلامة؛بياناتالموقع؛لبادات؛ورقة

44مسربّةالسوائل،مسربّة؛التقطير؛السوائل،صينية

ع

التشغيلعمليات
سماءIPللصيغة؛عنوانالمكونّةالأجزاءالحساب؛ جهاز؛ا

التسلسل؛التسميةالكمبيوتر؛رقم
سم 5الكمبيوترجهازا

التشغيل؛عملياتBaseSpaceتسلسلمركزمراقبة
عدادBaseSpaceتسلسلمركزفيالتخزين التشغيل؛إ
عداداتتبويبالتهيئة؛علامةخيارات الإعدادات؛إ

البيانات؛دعمتحليلالسريع؛خياراتالإعداد
Illuminaالاستباقي؛Local Run

Managerالمحلي)التشغيل(مدير
تسلسلالسريعة؛مركزالإعدادات

BaseSpace11السريعة؛الإعدادات
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ف

التدفق؛المستهلكاتالجهاز؛فحصفحص
عادة 25,28الطاقةالتلقائي؛دورةالتشغيلالاستخدام؛بدءإ

ق

عادةالقابلةالغيارقطع الهواء؛صينيةالتجديد؛مرشحاتللاستخدام؛إ
التقطير
47الأجهزةاللبادات؛إرجاع

ك

المترددالتيارالطاقة؛طاقةالإيثرنت؛سلككبل
عالقة؛الخرطوشةالإيثرنت؛خرطوشةالحائط؛منفذمقبس؛مقبس

48الجهازفيعالقة
عداداتكتم عداداتالصوت؛إ 14الصوتالصوت؛إ

م

الإخراجمجلد
التشغيلالافتراضي؛عملياتالموقع

شبهالتشغيل؛مستشعراتالتسلسل؛مجلدالحساب؛رقم
لالفلزأكسيدموصل CMOS)36(المكمـِّ

؛مجلدCالأقراص؛محركDالأقراصالتشغيل؛محركمجلد
الإخراجالافتراضي؛مجلدالإخراج

أقراصالعالمية؛محركاتالنسخالافتراضي؛خدمةالموقع
خلية؛محركات 15خارجيةأقراصدا

38النانو؛الكثافات؛الصورمجمعات
مجموعات

التقطيرالمبيض؛صينيةالكتالوج؛مناديلأرقام
الهواءاللبادات؛اللبادات؛مرشحات

؛الضمان؛مجموعةPhiXالكحولية؛الغيار؛المناديلقطع
ختبار؛مجموعة ختبارا iSeqنظاما 10017

لأولللمصنع؛الإعدادالافتراضية؛الإعداداتCالأقراصمحرك
البرنامج؛البرنامجإصداردرجةمرة؛خفض

عادةدرجةخفض 46التشغيلالإصدار؛إ
48البياناتحذف؛Dالقرصمحرك
عادةمحلول عادةمحلولالمخفف؛بديلالتعليقإ المخففالتعليقإ

)RSB؛مكتبات(
نانومول؛تخزين1تخزين
البدء؛المكتباتمخففة؛تركيزاتمكتبات

20البدءتركيزات
المحليالتشغيلمدير
المحليالتشغيلالعمل؛مديرسيرأدلّة

التشغيلالمستندات؛عمليات
دمعلماتالمعلمات؛تحريرتحرير التشغيل؛مجلّ

د الافتراضي؛قراءةالإخراجالإخراج؛مجلّ
25مفردةالطرفين؛قراءةمزدوجة

المحليالتشغيلالتنزيلات؛مدير
النسخالدعم؛الصيغ؛البرنامج؛خدمةالوحدات؛صفحات

البرامجالتلقائية؛تحديثاتالعالمية؛التحديثات
ت البرامج؛البرنامجمجموعةاليدوية؛التنبيهات؛مثبّ

30البرنامجالتثبيت؛تثبيت
الحالة؛التحليل

7الحالة
BaseSpace"تسلسلمركز Sequence Hub"
6الملفاتتحميل
BaseSpaceتسلسلمركز

13العينةورقةمتطلبات
الأساسية؛التحليلالاستدعاءملفات
18الطرق
عداداتالعينة؛بيانالسجل؛أوراقملفات 37التهيئة؛الصورالعينة؛إ
37؛الأخطاء؛التنبيهاتTSVبتنسيقالسجل؛ملفملفات
الفصلإيثرنت؛مفتاحالمفاتيح؛؛الماوس؛لوحاتUSBمنافذ

المترددالتيارطاقةالكهربائي؛
3الطاقة؛النقلمدخل؛سلك

31التسجيلمحررالثابتة؛البرامج؛تحديثاتUSBمنافذ
17الثلاجةمواصفاتالتجميد؛حجرةمواصفات

عداداتموقع التمركز؛الإعداداتالاستضافة؛إ
12التحرير؛

ن

المصباحالكاشفة؛خرطوشة؛الموادالوصول،نافذة
الكاشفةالمضيء؛المكتبات؛السوائليات؛المواد

8الغسيلالمستخدمة؛عمليات
19الشخصيةالوقايةالمختبرات؛معداتالسلامة؛معاطفنظارات
34,41الدخول؛التهيئة؛تسجيلWindowsالتشغيل؛نظام
47الميدانيةالخدمةالدعم؛مهندسونماذج

و

جهة لالفلزأكسيدموصلشبهكهربائية؛مستشعراتوا المكمـِّ
)CMOSالتسرب)؛موانع
التغليف

المقبض؛التغليفالتخلص؛مواضع
23التدفقخلية
44النظامالسلامة؛تسرب؛فحوصاتبياناتورقة
Localوضع Run Managerالمحلي)،التشغيل(مدير

عدادحول؛رمز التشغيلالتعليمات؛إ
المحليالتشغيلشاشات؛مدير

التشغيلبعد؛مديرعنتشغيل؛الوصولعملياتإنشاء
المحلي

Chromiumبعد؛عنالوصول

Chromiumفتح؛

فارغة،فارغة؛شاشةشاشة
Chromium23
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الفنيةالمساعدة
شركةالفنيبالدعماتصلالفنية،للمساعدة .Illuminaل

www.illumina.comالإلكتروني:الموقع
techsupport@illumina.comالإلكتروني:البريدعنوان

Illuminaشركةعملاءدعمهواتف

طقة رقمالمن إقليميالمجانيال

كا ري +45668098001الشماليةأم

+80030014334+91189941734إسبانيا

راليا +1.800.775.688أست

رك +8987115645+8082018345الدنما

+20088397946+85061967146السويد

صين 400.066.5835ال

+893803567749+800101494049ألمانيا

كة +207305719744+800012601944المتحدةالممل

رويج +2193969347+1683680047الن

+1928654043+8000024943النمسا

0.800.111.5011اليابان

رلندا +016950506 353+1800936608353أي

طاليا +23600375939+80098551339إي

كا +3400297332+8007716032بلجي

صينتايوان، 00806651752ال

غافورة +1.800.579.2745سن

+80020044241+56580000041سويسرا

رنسا +17077044633+80510219333ف

+974790110358+800918363358فنلندا

+53002348082الجنوبيةكوريا

0.800.451.650نيوزيلندا

+20713296031+800022249331هولندا

صينكونغ،هونغ 800960230ال

+44.1799.534000أخرىدول

تورق Illuminaشركةموقععلىمتوفر—)SDS(السلامةبيانا support.illumina.com/sds.html.

.support.illumina.comمنللتنزيلمتوفرة—المنتجمستندات
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